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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1

1.2

1.3

BASE LEGAL

— Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

— Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

— Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante el Reglamento.

— Directivas del OSCE.

— Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

— Cédigo Civil.

— Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

~ Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

— Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacién del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes Bases.

CONVOCATORIA

Se efectuara de conformidad con lo sefialado en el articulo 51 del Reglamento, en la fecha
sefialada en el cronograma.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuara desde el dia siguiente de la convocatoria y hasta un
(1) dia habil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas
presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno (1) de sus integrantes, de
conformidad con el articulo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccion debera
contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al
objeto de la convocatoria. La Entidad verificara la vigencia de la inscripcion en el RNP y que
no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante debera sefialar la siguiente informacion: Nombres, apellidos y
Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razén social de la
persona juridica; numero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; telefono
y fax.

IMPORTANTE:

»  Para registrarse como participante en un proceso de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcion vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, podra ingresarse a la siguiente direccion electrénica: www.rmp.gob.pe.
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1.5

1.6

1.7

FORMULACION DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases seran presentadas por un periodo minimo de cinco (5) dias habiles,
contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el
articulo 55 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial con relacién a las consultas presentadas constara
en el pliego absolutorio que se notificara a través del SEACE, de conformidad con lo
establecido en el articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el cronograma del
proceso de seleccion.

El plazo para la absolucién no podra exceder de cinco (5) dias habiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

¢ No se absolverdn consultas a las Bases que se presenten extemporaneamente o que
sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

FORMULACION DE OBSERVACIONES A LAS BASES
Las observaciones a las Bases seran presentadas dentro de los cinco (5) dias habiles

siguientes de haber finalizado el término para la absolucion de las consultas, de conformidad
con lo establecido en el articulo 57 del Reglamento.

ABSOLUCION DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificara la absolucién de las observaciones a través del SEACE, de
conformidad con lo establecido en el articulo 56 del Reglamento, en la fecha sefalada en el
cronograma del proceso de seleccion.

El plazo para la absolucion no debe exceder de los cinco (5) dias habiles desde el
vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absoluciéon de observaciones el requerimiento
de pago de la tasa por concepto de elevacidn de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

« No se absolveran observaciones a las Bases que se presenten extemporaneamente o
que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

ELEVACION DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevacion de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de
tres (3) dias habiles, computados desde el dia siguiente de la notificacion del pliego
absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevacion de las observaciones para la emision de
pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron
acogidas parcialmente,

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal
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1.9

acogimiento contintia siendo contrario a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley, cualquier
otra disposiciéon de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas
complementarias o conexas que tengan relacién con el proceso de seleccion; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observacién formulada por
otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley, cualquier otra
disposicion de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas
complementarias o conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion. En este
caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para
formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, debera remitir la totalidad de la documentacién
requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a mas tardar al dia siguiente de vencido el plazo
para que los participantes soliciten la elevacion de observaciones.

La emisién y publicaciéon del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién por lo que
deberan contener las correcciones, precisiones y/o maodificaciones producidas como
consecuencia de la absolucién de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el
pronunciamiento, asi como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de
supervision.

Una vez integradas, las Bases no podrén ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas
por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta
restriccion no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por
deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrara y publicara las Bases teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al dia siguiente de vencido el plazo para
formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al dia siguiente de vencido el plazo para que
los participantes soliciten la elevacion de dichas observaciones para la emision de
pronunciamiento, siempre que ningun participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevacién de observaciones, dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el
SEACE, conforme lo establecen los articulos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podra efectuar
modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.10 FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Todos los documentos que contengan informacion referida a los requisitos para la admision
de propuestas y factores de evaluacion se presentan en idioma castellano o, en su defecto,
acompafnados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada por traductor publico
juramentado o traduccion certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el
caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o
similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos.




-

HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
LP N° 004-2014-HEJCU “ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendra la propuesta técnica y el segundo la propuesta econdémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos o
electrénicos y seran foliadas correlativamente empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante
formularios o formatos, éstos podran ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rubrica del postor o de su
representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona
natural, en cuyo caso bastara que éste o su apoderado, indique debajo de la rubrica sus
nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podran concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N°
1). Las personas juridicas lo haran por medio de su representante legal acreditado con copia
simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado
acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntara el
documento registral vigente que consigne la designacion del representante legal, expedido
con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de propuestas.
(Formato N° 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comun del
consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado
de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante,
conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comun del consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comudn del consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio
que se encuentre registrado como participante, la acreditacion se realizara conforme a lo
dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segun corresponda.

IMPORTANTE:
e las Entidades someten a fiscalizacion posterior conforme a lo previsto en el articulo 32

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentacion,
declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.11 PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza en acto publico, en la fecha y hora sefialadas en el
cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden
en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendra por desistido.
Si algun participante es omitido, podra acreditarse con la presentacion de la constancia de su
registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrén presentar propuestas individuales ni conformar
mas de un consorcio.
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IMPORTANTE:

e En caso de convocarse segun relacion de items, los integrantes de un consorcio no
podran presentar propuestas individuales ni conformar mas de un consorcio en un
mismo item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando
otro consorcio en items distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace |la acreditacion del apoderado, representante legal
o representante comun, segun corresponda en atencioén al numeral 1.10, y este exprese su
disconformidad, se anotara tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendra
la propuesta y los documentos de acreditacion en su poder hasta el momento en que el
participante formule apelacién. Si se formula apelaciéon se estara a lo que finalmente se
resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir los sobres que
contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revision de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como
errores U omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el
alcance de la propuesta técnica, o la omisién de presentacion de uno o mas documentos que
acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos —siempre que se trate de
documentos emitidos por autoridad puablica nacional o un privado en ejercicio de funcion
publica, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que
acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual
deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacién de propuestas—, se actuara conforme lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. Este es el Gnico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la
propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se
encuentre dentro de los supuestos sefialados en el parrafo anterior, se devolvera la
propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en
cuyo caso se anotara tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendra la
propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacion. Si se formula
apelacién se estara a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz)
procedera a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si
las Bases han previsto que la evaluacion y calificacién de las propuestas técnicas se realice
en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procedera a colocar los sobres cerrados que
contienen las propuestas economicas dentro de uno o mas sobres, los que seran
debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los
postores que asi lo deseen, conservandolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto
publico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacion de las
propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario (o Juez de
Paz), por todos sus miembros, asi como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 del Reglamento, en los actos de
presentacion de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podra contar con la presencia
de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participara como veedor y debera
suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciara el proceso.

1.12 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta economica (Sobre N° 2) debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econdmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros,




/ HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”

LP

N° 004-2014-HEJCU “ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislaciéon vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el
costo del suministro de bienes a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de
exoneraciones legales. La Entidad no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen deberan ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrén ser expresados con mas de dos
decimales.

IMPORTANTE:

» Tratandose de un proceso segun relacion de items, cuando los postores se presenten a
mas de un item, deberan presentar sus propuestas econémicas en forma m‘c;fel;t}e.f“,'o‘:‘en*’.'I‘e.2

1.13 EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacién de propuestas se realizard en dos (2) etapas: La evaluacién técnica y la
evaluacién econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.13.1. EVALUACION TECNICA

Se verificard que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos
minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos
requerimientos no seran admitidas.

Sélo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese
otorgado plazo de subsanacién, pasaran a la evaluacion técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion de la
propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumpli® o no con la
subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo otorgado para
dicho efecto, se continuara con la evaluacion de las propuestas técnicas admitidas,
asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de asignacion
de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

1.13.2. EVALUACION ECONOMICA

Si la propuesta econdémica excede el valor referencial, sera devuelta por el Comité
Especial y se tendra por no presentada, conforme lo establece el articulo 33 de la
Ley.

La evaluacion econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara un

Luego de efectuada la evaluacion técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para
acceder a la evaluacién econémica unicamente en algunos de los items a los que se presento, por lo que, de acuerdo con
el articulo 71 del Reglamento, corresponderia devolver las propuestas economicas sin abrir, lo que no resultaria posible si
la totalidad de las propuestas econdmicas del postor se incluyen en un solo sobre.
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puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Qi

Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i

Qi = Propuesta Economica i

Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica
IMPORTANTE:

e FEn caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o
porcentajes, el Comité Especial debera verificar las operaciones aritméticas de la
propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccion,
deberé corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le
corresponda. Dicha correccion debe figurar expresamente en el acta respectiva.

e Solo cuando se haya previsto (segin el caso concrefo) aceptar propuestas
econémicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta economica
se evaluaré utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que
comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomaran en cuenta
todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones,
seguros y otros, asi como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme
a las disposiciones contenidas en el articulo 70 del Reglamento.

1.14 ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en las Bases, el Comité Especial se pronunciard sobre la
admision y la evaluacion técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta
ultima.

La evaluacion de las propuestas econdémicas se realizarda de conformidad con el
procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacion del puntaje total se hara de conformidad con el articulo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procedera a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el que
se consignara el orden de prelaciéon en que han quedado calificados los postores, detallando
los puntajes técnico, econémico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o mas propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se
efectuara observando lo sefialado en el articulo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario (o Juez de
Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumira notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta de otorgamiento de la
buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacion.
Dicha presuncién no admite prueba en contrario. Esta informacién se publicara el mismo dia
en el SEACE.

1.15 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas propuestas, el consentimiento de la Buena Pro
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se producira a los ocho (8) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento en acto publico,
sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En este
caso, el consentimiento se publicara en el SEACE al dia habil siguiente de haberse
producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producird el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento en acto publico, y podra ser
publicado en el SEACE ese mismo dia o hasta el dia habil siguiente.

1.16 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el articulo 282 del Reglamento, a partir del dia habil siguiente de haber
quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la via administrativa conforme a lo
previsto en el articulo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar
ante el OSCE la expedicion de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el
Estado.
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] CAPITULO Il )
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1.RECURSO DE APELACION

2.2,

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de seleccién, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracion del
contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el
proceso, podran impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse otorgado la
Buena Pro.

La apelacion contra los actos distintos a los indicados en el parrafo anterior debe interponerse
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) dias habiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o
cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del
referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentacion prevista en
las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanacién de la documentacion
presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacion y/o no concurra a suscribir
el contrato, en los plazos antes indicados, se procedera de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
148 del Reglamento, segun corresponda.

El contrato sera suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente
autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado,
tratandose de persona natural, y tratdndose de persona juridica, a través de su representante
legal, de conformidad con lo establecido en el articulo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas de los
documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
Garantia de fiel cumplimiento.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.
Garantia por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
Codigo de cuenta interbancario (CCl).

VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde
el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el
funcionario competente dé la conformidad de la recepcién de la prestacion a cargo del contratista
y se efectle el pago correspondiente.

3.3. DE LAS GARANTIAS

3.3.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del
contrato. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepcion
de la prestacion a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
superior a un (1) afio, previamente a la suscripcion del contrato, las Entidades podran
aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento y de
ser el caso, la garantia por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de
un (1) afo, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

IMPORTANTE:

= Alternativamente, las micro y pequefias empresas pueden optar que, como
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garantia de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, conforme a lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley.
Para estos efectos, la retencion de dicho monto se efectuara durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo.

3.3.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorgara una garantia adicional
por este concepto, la misma que se renovara periddicamente hasta el cumplimiento
total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningun caso.

3.3.3. GARANTIA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta econémica fuese inferior al valor referencial en mas del veinte
por ciento (20%) de éste, para la suscripcidn del contrato, el postor ganador debera
presentar una garantia adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento
(25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta econdmica. Dicha
garantia debera tener vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion
a cargo del contratista.

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais al sélo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera
categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

IMPORTANTE:
= Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por los postores o

confratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para Su aceptacion y
eventual gjecucion.

/7 3.5. EJECUCION DE GARANTIAS

b v
fa/ Las garantias se haran efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el articulo 164
del Reglamento.

3.6. ADELANTOS

La Entidad entregara adelantos directos, conforme a lo previsto en el articulo 171 del
Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho

a solicitar la ampliacién del plazo de ejecucién de la prestacion por el numero de dias
equivalente a la demora, conforme al articulo 172 del Reglamento.

3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

.\@
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Las penalidades por retraso injustificado en la atencién del suministro y las causales para la
resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos 165 y 168 del
Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los articulos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato
podran establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 165 del Reglamento,
siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria,
hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente
o, de ser el caso, del item que debid ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma
independiente a la penalidad por mora.

3.8. PAGOS

La Entidad debera realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los bienes
objeto del contrato. Dichos pagos se efectuaran después de ejecutada la respectiva prestacion;
salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condicién para la entrega de los
bienes.

La Entidad debera pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y
oportunidad (pago periédicos) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el
contratista los solicite presentando la documentacion que justifique el pago y acredite la
existencia de los bienes, conforme a la seccién especifica de las Bases.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la recepcién de los bienes, debera
hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos recibidos, a
fin que la Entidad cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el articulo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debid
efectuarse.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
RUC N° : 20138100015
Domicilio legal : Av. Republica de Panama N° 6355 — San Antonio, Miraflores
Teléfono/Fax: . 2418627
Correo electrénico: . logisticacasimiro@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccién tiene por objeto la contratacion del suministro de “Adquisicion
de Material Medico.

1.3. VALOR REFERENCIAL®
El valor referencial asciende a S/. 3'835,012.11 (Tres millones ochocientos treinta y cinco

mil doce con 11/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de Agosto.

ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO

ITEM UNIDAD
N° DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | P.UNITARIO TOTAL

Item-paquete N° 1 Espaciadores pllnhalacion
1.1 | Espaciadores p/Inhalacion adulto UND 1,600 5.8000 9,280.00
1.2 | Espaciadores p/inhalacion pediatrica UND 750 5.8000 4,350.00
Sub-total 13,630.00

Item-paquete N° 2 Suturas Catgut Crémico-Nylon

2.1 | Sut. Catgut Crémico 3/0c/a cort.3/8 TC 25mm* UND 96 3.0000 288.00
2.2 | Sut. Catgut Cromico 4/0c/a cort.3/8 TC 20 mm UND 96 3.0000 288.00
2.3 | Sut. Catgut Cromico 0 1/2 MR 35MM " UND 540 3.0000 1,620.00
2.4 | Sut. Catgut Crémico 1 cfa red.1/2 MR 40mm" UND 444 3.0000 1,332.00
2.5 | Sut. Catgut Cromico 2/0c/a red 1/2 CR 25mm UND 312 3.0000 936.00
2.6 | Sut. Catgut Cromico 3/0c/a red.1/2 CR 25mm" UND 168 3.0000 504.00
2.7 | Sut. Nylon Monofilamento 2/0 c/a cort 3/8 CC 25mm* UND 1,200 3.0000 3,600.00
2.8 | Sut. Nylon Monofilamento 3/0c/a cort.3/8CC25mm* UND 8,100 3.0000 24,300.00
2.9 | Sut. Nylon Monofilamento 4/0 c/a cort.3/8CC20mm* UND 3,840 3.0000 11,520.00
2.1 | Sut. Nylon Monofilamento 5/0 c/a cort.3/8CC15mm* UND 3,000 3.0000 9,000.00
2.11 | Sut. Nylon Monofilamento 6/0c/a cort.3/8 CC15mm* UND 1,020 3.0000 3,060.00

®  El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.
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2.12 | Sut. Nylon Monofilamento 0 c/a red.1/2 CR 35mm"* UND 120 3.0000 360.00
2.13 | Sut. Nylon Monofilamento 1 c/a red 1/2CR 40mm* UND 840 3.0000 2,520.00
2.14 | Sut. Nylon Monofilamento 2/0c/a red.1/2MR30mm UND 120 3.0000 360.00
2.15 | Sut. Nylon Monofilamento 3/0c/a cort 3/8CC25mm UND 120 3.0000 360.00

Sub-total 60,048.00

ltem-paquete N° 3 Suturas Polidioxanona-Poliglicolico-Seda Negra

3.1 | Sut Polidioxanona (PDS) 3/0 cfa 1/2 cir 17-26mmm UND 100 17.0000 1,700.00
3.2 | Sut Polidioxanona (PDS) 4/0 c/a 1/2 cir 17-26mmm UND 100 17.0000 1,700.00
3.3 | Sut. Poliglicolico 0 c/a redonda 1/2 CR 40mm* UND 1,080 6.0000 6,480.00
3.4 | Sut. Poliglicolico 1 c/a redonda 1/2 CR 40mm* UND 6,000 6.0000 36,000.00
3.5 | Sut. Poliglicélica 2/0 c/a red.1/2 CR 30mm * UND 1,620 6.0000 9,720.00
3.6 | Sut. Poliglicalico 3/0 c/a red 1/2 CR 25mm* UND 1,560 6.0000 9,360.00
3.7 | Sut. Poliglicélico 4/0 c/a red 1/2 CR 20mm™ UND 672 6.0000 4,032.00
3.8 | Sut. Poliglicolico 4/0 c/a 3/8 cc 20mm* UND 1,080 6.0000 6,480.00
3.9 | Sut. Seda Negra trenzada 2/0 c/a cort.3/8CC25mm* UND 624 3.0000 1,872.00
3.1 | Sut. Seda Negra trenzada 3/0 c/a cort.3/8TC20mm* UND 1,584 3.0000 4,752.00
3.11 | Sut. Seda Negra trenzada 4/0 c/a cort.3/8TC20mm* UND 120 3.0000 360.00
3.12 | Sut. Seda Negra trenzada 0 c/a red.1/2 MR35mm* UND 384 3.0000 1,152.00
3.13 | Sut. Seda Negra frenzada 2/0c/a red.1/2 MR25mm* UND 432 3.0000 1,296.00
3.14 | Sut. Seda Negra trenzada 3/0c/a red.1/2 MR25mm* UND 648 3.0000 1,944.00
3.15 | Sut Seda Negra trenz. multiempaque 0 s/a 8x50cm UND 540 3.0000 1,620.00
3.16 | Sut. Seda Negra trenz. multiempaque 1 s/a 8x50cm UND 1,320 3.0000 3,960.00
3.17 | Sut, Seda Negra trenz. multiempaque 2/0 s/a 8x50cm UND 288 3.0000 864.00

Sub-total 93,292.00

Item-paquete N° 4 Guantes Quirirgicos Descartables Estériles

4.1 | Guantes Quirirgicos Descartable Estériles No. 6 1/2" par 43,000 0.6900 29,670.00

4.2 | Guantes Quirirgicos Descartable Estériles No. 8" par 9,000 0.7400 6,660.00
Sub-total 36,330.00

5 | Guantes QuirGrgicos Descartable Estériles No. 7 par 80,200 0.5980 47,959.60

” 6 | Guantes Quirtrgicos Descartable Estériles No. 7 1/2" par 63,000 0.5980 37,674.00

Item-paquete N° 7 Guantes Descartables para Examen

-]

Iy

f ) 7.1 | Guante descartable para examen (N° 8) Talla L par 8,600 0.2200 1,892.00

7.2 | Guante descartable para examen (N°7) Talla S par 381,100 0.2200 83,842.00

Sub-total §5,734.00

8 | Guante descartable para examen (N° 7 1/2) Talla M par 604,800 0.2200 | 133,056.00

| 9 | Limpiadora de electrocauterio und 3,000 6.3800 19,140.00
Item-paquete N° 10 Agujas - Jeringas Descartables

ﬁ 10.1 | Aguja hipodérmica descartable No 18 x 1 1/2" Unidad 89,000 0.0480 4,272.00

10.2 | Aguja hipodérmica descartable No 20 x1 1/2* Unidad 4,000 0.0480 192.00

10.3 | Aguja hipodérmica descartable No 23 x 1" Unidad 11,000 0.0480 528.00

10.4 | Aguja hipodérmica descartable No 25 x 5/8" Unidad 14,000 0.0480 672.00

10.5 | Jeringa descartable 3 mic/a 21 g x1 1/2" Unidad 7,500 0.1180 892.50
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10.6 | Jeringa descartable 5mlc/a21gx11/2" Unidad 40,800 0.1400 5,712.00
Sub-total 12,268.50
11 | Jeringa descartable 20 mi c/fa 21 g x 1/2" Unidad 90,000 0.2760 24,840.00
12 | Jeringa descartable 10mlc/a 21 g x 1 1/2° Unidad 197,400 0.1970 38,887.80
Item-paquete N°13 Esponja Neuroquirurgica
13.1 | Esponja neuroquirurgica 3/4 "x 3/4" Empaque x10 Unid Sobre 120 40.0000 4,800.00
13.2 | Esponja neuroquirurgica 1 1/2"x 1 1/2" Empaque x 10 Unid Sobre 120 40.0000 4,800.00
13.3 | Esponja neuroquirurgica 1 "x 3" Empaque x 10 unid Sobre 60 50.0000 3,000.00
Sub-total NULO
Item-paquete N°14 Esponja Neuroquirurgica de 1" - 1/2"
14.1 | Esponja neuroquirurgica 1 "x 1"Empaque x 10 Unid Sobre 130 29.3000 3,809.00
14.2 | Esponja neuroquirurgica 1/2 "x 1 1/2" x 10 Empague x 10 unid Sobre 130 29.3000 3,809.00
14.3 | Esponja neuroquirurgica 1/2"x 1" Empaque x 10 Unid Sobre 130 29.3000 3,809.00
Sub-total NULO
15 | Sonda aspiracion endotraqueal en circuito cerrado N°14 F Unidad 700 57.0000 39,900.00
16 | Sonda aspiracion endotraqueal en circuito cerrado N°16 F Unidad 1,000 57.0000 57,000.00
17 | Sonda de aspiracion endotragueal No. 14 F Unidad 15,100 0.8800 13,288.00
18 | Sonda de aspiracién endotraqueal No. 16 F Unidad 15,400 0.8800 13,552.00
Item-paquete N° 19 Sondas
19.1 | Sonda de aspiracion endotraqueal No. 06 F Unidad 50 0.8800 44.00
19.2 | Sonda de aspiracion endotraqueal No. 12 F Unidad 200 0.8800 176.00
19.3 | Sonda Nasogéstrica No. 12 Unidad 20 0.9200 18.40
19.4 | Sonda Nasogéstrica No. 16 F Unidad 600 0.9200 552.00
19.5 | Sonda Nasogéstrica No. 18 Unidad 720 0.9200 662.40
19.6 | Sonda Nasogéstrica No.20 Unidad 600 0.9200 552.00
19.7 | Sonda vesical tipo Nelaton No. 12 F Unidad 2,000 0.7000 1,400.00
19.8 | Sonda vesical tipo Nelaton No. 14 F Unidad 2,000 0.7000 1,400.00
19.9 | Sonda vesical tipo Nelaton No. 16 F Unidad 1,600 0.7000 1,120.00
19.1 | Sonda Vesical tipo Foley No.08 Fx 2 vias Unidad 10 6.8000 68.00
19.11 | Sonda Vesical tipo Foley No.10 Fx 2 vias Unidad 50 6.8000 340.00
19.12 | Sonda Vesical tipo Foley No.12 Fx 2 vias Unidad 200 3.8500 770.00
19.13 | Sonda Vesical tipo Foley No.14 Fx 2 vias Unidad 1,200 2.8500 3,420.00
19.14 | Sonda Vesical tipo Foley No.16 Fx 2 vias Unidad 2,100 2.8500 5,985.00
19.15 | Sonda Vesical tipo Foley No.18 Fx 2 vias Unidad 300 2.8500 855.00
19.16 | Sonda Foley No.14 x 2 vias siliconada Unidad 50 19.7500 987.50
Sub-total 18,350.30
Item-paquete N° 20 Aguja Epidural - Catheter Epidural
20.1 | Aguja epidural No 17 X 3 1/4" UND 390 14.5000 5,655.00
20.2 | Catheter Epidural No.18 UND 300 22.0000 6,600.00
Sub-total 12,255.00
Item-paquete N° 21 Agujas - Kit Descartable de Equipo de Anestesia
211 I Aguja epidural para Obesos 18G x 4 3/4 con alas UND l 30 l 20.0000 I 600.00
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21.2 | Aguja eperidural pediatrica 18g x 50 mm con alas UND 15 20.0000 300.00
21.3 | Aguja raquidea (plobesos) No 27x123mm con punta lapiz UND 60 23.0000 1,380.00
214 | Kit Descartable de equipo de anestesia combinada UND 60 150.0000 9,000.00
215 | Agujas de neuro estimulacion Ecogenicas 22G x 50mm (con punta facetada) UND 60 65.0000 3,900.00
Sub-total 15,180.00

22 | Aguja raquidea No 27 x 3 1/2" con punta lapiz UND 1,600 15.0000 24,000.00

23 | Bolsa de Aspiracion Secreciones C/Valvula Y Filiro 1.5 LT Unidad 3,360 18.5000 62,160.00

24 | Bolsa de Aspiracion Secreciones C/Valv y filt. 3lt (SALA) Unidad 5,000 20.5000 |  102,500.00

25 | Catheter Endovenoso Periférico No.18 g x1 1/4" c/sistema de seguridad Unidad 21,000 3.2000 |  67,200.00

26 | Catheter Endovenoso Periférico No.20 g x1 1/4" c/sistema de seguridad Unidad 25,500 3.2000 | 81,600.00

Item-paquete N° 27 Catheter Intravenoso Periférico

27.1 | Catheter Intravenoso Periférico No.14 x 51 mm Unidad 200 2.1000 420.00
27.2 | Catheter Intravenoso Periférico No. 16 x 50 mm Unidad 750 2.1000 1,575.00
27.3 | Catheter Intravenoso Periférico No 22x 25mm (22g x 1") Unidad 4,000 1.5000 6,000.00
274 | Catheter Intravenoso Periférico No.24x13mm (24g x 3/4") Unidad 2,400 1.5000 3,600.00
Sub-total 11,595.00

28 | Esponja de Gasa doblada estéril 7,5 x 7,5 cm - 5 und Unidad 234,000 1.3200 | 308,880.00

29 | Gasa c/Hilo Radiopaco 10x10cm Sobre x 5 Unid. Unidad 26,000 1.9250 50,050.00

30 | Compresa de gasa quirlrgica radiopaca esteril 45 cm x 45 cm x 5 unidad 9,000 9.9450 89,505.00

31 | Aposito de Gasa y Algodan 20 x 10 cm Unidad 21,300 1.4700 31,311.00

32 | Mandil descartable aséptico Talla M unidad 26,200 4,5000 | 117,900.00

33 [ Mandil descartable aséptico Talla L unidad 37,300 45000 [ 167,850.00

34 | Mandil quirargico Estéril Doble Empaque Talla XL unidad 4,000 6.9900 |  27,.960.00

35 | Mandil quirirgico Estéril Doble Empaque Talla L unidad 8,000 6.9150 55,320.00

36 | Mandil quirirgico Estéril Doble Empaque Talla M unidad 8,000 6.4750 51,800.00

37 | Chaqueta y Pantalon descartable M unidad 3,000 7.1600 21,480.00

38 | Chaqueta y Pantalon descartable L unidad 8,000 7.3400 58,720.00

39 | Chaqueta y Pantalon descartable XL unidad 8,000 7.7000 61,600.00

40 | Chaqueta y Pantalon descartable XXL unidad 2,400 7.7500 18,600.00

41 | Kit quirirgico descartable de 9 piezas unidad 3,400 37.2600 | 126,684.00

Item-paquete N° 42 Poncho - Funda de Mesa - Campo Descartable
42.1 | Poncho descartable Esteril unidad 1,000 5.5000 5,500.00
42.2 | Funda de mesa de Mayo unidad 1,000 7.5000 7.500.00
42.3 | Campo descartable estéril e (80x 80) unidad 2,000 3.3000 6,600.00
Sub-total NULO
ltem-paquete N° 43 Catéter Venoso Central
43.1 | Catéter o Set de Cateterizacion Venoso Central 01 Lumen 14 Ga x20 cm Unidad 48 67.5000 3,240.00
Catéter Venoso central o Set de Cateterizacion Venoso Cenfral 03 Lumen 7

43.2 | Frx20cm Unidad 890 76.5000 68,085.00
Sub-total 71,325.00

44 | Linea para Bomba Infusora Sin Volutrol DOS CANALES Unidad 1,500 34.7100 52,085.00

45 | Linea para Bomba Infusora Sin Volutrol TRES CANALES Unidad 1,500 34,6000 51,900.00

46 | Hemostatico Absorbible de celulosa Oxidada regenerada en Polvo Unidad 100 125.0000 NULO
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Item-paquete N° 47 Termémetro

47.1 | Termémetro Oral Unidad 20,500 1.1900 24,395.00
47.2 | Termémetro Rectal Unidad 216 1.1900 257.04
Sub-total 24,652.04
Item-paquete N° 48 Apdsito Adhesivo Transparente
48.1 | Apésito Adhesivo transparente 10cm x 12cm Unidad 33,000 2.9050 95,865.00
48.2 | Apdsito Adhesivo transparente 6cm x 7cm Unidad 3,000 1.5013 4,503.90
Sub-total 100,368.90
49 | Mascarilla descartable de bioseguridad (N-95) X 20 Unidad 803 76.0000 61,028.00
50 | Sut Adhesiva Steri strip 1/4 x 3" Unidad 4,500 2.8500 12,825.00
Item-paquete N° 51 Esparadrapo Impermeable
51.1 | Esparadrapo impermeable de 12 cortes de tela cajas 236 52.1790 12,314.24
51.2 | Esparadrapo impermeable de 5 cortes de tela cajas 60 50.1792 3,010.75
Sub-total 15,325.00
52 | Esparadrapo impermeable de 6 cortes de tela cajas 1,100 52,1792 57,397.12
53 | Indicador biologico de esterilizacidn a vapor lectura rapida x 50 unidad 30 944.1050 28,323.15
ltem-paquete N° 54 Indicador Quimico
54.1 | Indicador quimico interno para autoclave x 250 unidades unidad 128 34.5000 4,416.00
54.2 | Indicador quimico externo_para autoclave 12.5 mm x 55 m unidad 656 10.7500 7,052.00
11,468.00
Item-paquete N° 55 Indicador Quimico Interno - Test Bowie Dick
55.1 | Indicador quimico interno para oxido de etileno x 240 und o x 250 de 20 cm unidad 32 29.5000 944.00
55.2 | Test bowie dick unidad 725 14.5000 10,512.50
Sub-total 11,456.50
56 | Electrodos de monitores Cardiacos Descart. Unidad 49,000 0.3000 14,700.00
57 | Venda de yeso 4" x 5 yardas Unidad 6,500 6.4000 41,600.00
58 | Venda de yeso 6" x 5 yardas Unidad 9,000 9.0500 81,450.00
Item-paquete N° 59 Venda Elastica
59.1 | Venda eléastica 2x 5" yardas Unidad 800 0.5000 400.00
59.2 | Venda elastica 3x 5" yardas Unidad 600 0.7400 444,00
59.3 | Venda elastica 4x 5" yardas Unidad 11,000 0.9300 10,230.00
59.4 | Venda elastica 6x 5" yardas Unidad 12,000 1.2500 15,000.00
Sub-total 26,074.00
ltem-paquete N° 60 Manga Mixta Papel y Plastico
Manga mixta papel y plastico para esterilizacion con fuelle de 5 cm x 10 cm x
60.1 [ 100m unidad 100 97.0000 9,700.00
60.2 | Manga mixta papel y plastico para esterilizacion sin fuelle de 15 cm x 200 m unidad 70 155.0000 10,850.00
Sub-total 20,550.00
Item-paquete N° 61 Manga Mixta Papel y Plastico para Esterilizacion
§1.1 | Manga mixta papel y plastico para esterilizacion sin fuelle de 10 cm x 200 m unidad 70 89.0000 6,230.00
Manga mixta papel y plastico para esterilizacion con fuelle de 5 cm x 15 cm x
61.2 | 100 m unidad 100 109.0000 10,900.00
Sub-total 17,130.00
62 | Manga mixta papel y plastico para esterilizacion con fuelle de 5cmx 20 cm x| unidad 100 137.5000 13,750.00
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100 m

Manga mixta papel y plastico para esterilizacion con fuelle de 6.5 cm x 25 cm x

63 [100m unidad 70 181.0000 12,670.00
64 | Manga mixta papel y plastico para esterilizacion sin fuelle de 20 cm x 200 m unidad 70 166.5000 11,655.00
ltem-paquete N° 65 Manga Mixta Papel y Plastico para Esterilizacion sin Fuelle
65.1 | Manga mixta papel y plastico para esterilizacion sin fuelle de 25 cmx 200 m unidad 70 207.0000 14,490.00
65.2 | Manga mixta papel y plastico para esterilizacion sin fuelle de 30 cm x 200 m unidad 2 256.1000 512.20
Sub-total 15,002.20
Item-paquete N° 66 Manga Mixta Papel y Plastico - Papel Crepado
66.1 | Manga mixta papel y plastico para esterilizacion sin fuelle de 40 cm x 200 m unidad 1 344.5000 344 .50
66.2 | papel crepado 120 cm x 120 cm x 125 unidad 24 216.2500 5,190.00
66.3 | papel crepado 40 cm x 40 cm (caja x 500 und) unidad 24 97.0000 2,328.00
66.4 | papel crepado 75 cm x 75 cm (caja x 250 und) unidad 40 164.0000 6,560.00
Sub-total 14,422.50
Item-paquete N° 67 Canula de Tragueotomia
67.1 | Canula de traqueotomia no fenestrada No. 8 Unidad 55 260.0000 14,300.00
67.2 | Céanula de fraqueotomia c/camiseta c/cuff fenestr.N“g Unidad 30 260.0000 7,800.00
Sub-total 22,100.00
ltem-paquete N° 68 Canula Binasal - Mascara de Oxigeno C/Reservorio

68.1 | Canula Binasal (Bigotera) Adulto Unidad 3,250 1.9800 6,435.00
68.2 | Canula Binasal pediatrica (Bigotera) Unidad 80 1.9800 158.40
68.3 | Mascara de oxigeno c/reservorio Adulto Unidad 3,680 3.1800 11,702.40
68.4 | Mascara de Oxigeno clreservorio pediatrico Unidad 200 3.3000 660.00
Sub-total 18,955.80

69 | Colector de secreciones desc. p/maquina de aspiracion Unidad 460 37.5000 NULO

70 | Filtro de bacterias p/ventilacion mecanica Unidad 5,300 12.0000 63,600.00

71 | Juego circuito corrugado adulto para equipo de anestesia Unidad 300 80.0000 24,000.00

72 | Mascara de Nebulizacién descartable c/niple adulto Unidad 5,100 2.8000 14,280.00

Item-paquete N° 73 Mascara

73.1 | Mascara de Nebulizacion descartable c/niple pediétrico Unidad 2,300 2.9800 6,854.00
73.2 | Mascara de Oxigeno tipo Venturi P/ adulto ¢/sus accesorios Unidad 1,500 2.9800 4,470.00
73.3 | Mascara de Venturi Peditrico c/sus accesorios Unidad 40 2.9800 119.20
Sub-total 11,443.20

74 | Tubo de aspiracion transparente 3.1 m 5/16 " Unidad 8,700 10.0000 | 87,000.00

Item-papquete N° 75 Espirometro - Tubo en T - Filtro Antibacteriano

75.1 | Espirémetro incentivo descartable Unidad 390 21.0000 8,190.00
75.2 | Tuboen T para nebulizacion Unidad 800 8.5000 6,800.00
75.3 | UCI FILTRO ANTIBACTERIANO P/VENTILACION MECANICA Unidad 300 8.0000 2,400.00
Sub-total 17,390.00

76 | Manta Absorvente de fluidos para piso azul 1M X1M) unidad 360 315.0000 | 113,400.00

77 | Tapete descontaminante para piso (1.20 x 1.20) unidad 360 370.0000 | 133,200.00

78 | escobilla para lavado de manos con clorhexidina al 4% unidad 16,000 5.7000 91,200.00

79 | contenedores de bioseguridad 7.6 litros unidad 480 29.5000 14,160.00
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80 | contenedores de bioseguridad 11.4 litros unidad 1,700 53.8650 91,570.50
81 | Detergente desinfectante para pisos y paredes x galon unidad 24 498.0000 NULO
82 | Defergente desinfectante para superficies alta x 750 ML unidad 192 142.0000 NULO

item-paquete N° 83 Accesorios para Autoclave

83.1 | filtro de carbon activado para sistema de osmosis inversa unidad 12 160.0000 1,920.00
83.2 | filtro de sedimento 5 UM para esterilizador a vapor (autaclave) unidad 36 50.0000 1,800.00
83.3 | filtro de sedimento 10 UM para esterilizador a vapor (autoclave) unidad 24 50.0000 1,200.00
83.4 | Empaquetadura para autoclave unidad 8 1400.0000 11,200.00
83.5 | Membrana para equipo de osmosis inversa unidad 8 1100.0000 8,800.00
83.6 | Papel termosensible para autoclave unidad 100 5.0000 500.00
83.7 | Filtro de aire hepa para autoclave unidad 2 1110.0000 2,220.00

Sub-total 27,640.00

item-paquete N° 84 Pinza Lahey - Clipadoras

84.1 | Pinza lahey de 10 mm unidad 2 4060.0000 8,120.00
84.2 | Clipadoras horizon Mide 10 mm unidad 2 7500.0000 15,000.00
Sub-total NULO
85 | clip de polimero tipo Hemolok XL X 6 unidad 42 490.0000 20,580.00

Equipo de extension pllinea Infus.y Transf.DYS (Llave triple via ¢/ extension 50
86 | cm) Unidad 36,200 3.1000 | 112,220.00
87 | Bolsa de drenaje de liquido cefalorraquideo Unidad 20 850.0000 NULO
88 | Setde fijacion cervical anterior para columna Unidad 10 3058.5500 NULO
89 | Set Linea presion invasiva para monitor Unidad 540 140.0000 NULO
90 | Sistema de fijacién franspedicular de titanio Unidad 20 6300.0000 NULO
TOTAL 3,835,012.11

IMPORTANTE:

e De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratacion por
relacion de items, también deberan incluirse los valores referenciales en numeros y letras
de cada item.

e Si el sistema de contratacion es a precios unitarios debera indicarse los precios unitarios
referenciales del bien y/o bienes objeto de la convocatoria.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
' [ £\ El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Directoral N° 270-2014-DG-
HEJCU el 25 de Agosto de 2014.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados

ﬂ 1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.
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1.7. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No Corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en los Requerimientos Técnicos Minimos que forman
parte de la presente seccion en el Capitulo Ill.

1.9. PLAZO DE LAS ENTREGAS

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en el plazo de 10 dias
calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo que debe coincidir con lo
establecido en el expediente de contratacién.
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HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
LP N° 004-2014-HEJCU "ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

1.10.

1.11.

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

El costo de reproduccion de las Bases sera S/. 30.00 (Treinta con 00/100 Nuevos Soles)

BASE LEGAL

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2014.

Ley N° Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado. (en adelante la
Ley), y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante el Reglamento.

Directivas del OSCE.

Decreto Supremo N° 080-2014-EF, Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cadigo Civil.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Ley N° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos y Productos
Sanitarios.

Ley N° 26842, Ley General de Salud.

Decreto Supremo N° 014-2011-SA; Aprueban Reglamento de Establecimiento
Farmaceéuticos.

Decreto Supremo N° 002-2012-SA; modifican el Reglamento de Establecimiento
Farmacéuticos.

Decreto Supremo N° 016-2011-SA; aprueban el Reglamento para el Registro Control y
Vigilancia de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
Decreto Supremo N° 001-2012-SA; modifican articulos del Reglamento para el Registro
Control y Vigilancia de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
LP N° 004-2014-HEJCU “"ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

CAPITULO II ]
DEL PROCESO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION *

2.2,

2.3.

* El acto publico se realizara en :

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria 25.09.2014
Registro de participantes Del: 26.08.2014
Al: 05.02.2015
Formulacion de Consultas Del: 26.09.2014
Al: 02.10.2014
Absolucién de Consultas 10.10.2014
Formulacion de Observaciones a: Del: 13.10.2014
las Bases Al: 17.10.2014
Absolucién de Observaciones a: 24.10.2014
las Bases
Integracién de las Bases 04.02.2015
Presentacion de Propuestas 13.02.2015

Auditorio del 2do. Piso del HEJCU. Av.
Republica de Panama N° 6355 Miraflores.
A las 10:00 horas

Calificacion
Propuestas

y Evaluacién de:

16.02.2015 al 20.02.2015

Otorgamiento de la Buena Pro
* El acto publico se realizara en :

23.02.2015

Auditorio del 2do piso del HEJCU. Av.
Republica de Panama N° 6355 Miraflores.
A las 10:00 horas.

IMPORTANTE:

e Debe tenerse presente que en una licitacién publica, entre la convocatoria y la etapa de
presentacion de propuestas debe existir como minimo veintidés (22) dias habiles y, entre la
integracion de Bases y la etapa de presentacion de propuestas debe existir como minimo

cinco (8) dias habiles.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizara en la Oficina de Logistica del HEJCU,
sito en Av. Republica de Panama N° 6355 San Antonio - Miraflores, en las fechas sefialadas en

el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

En el momento del registro, se emitira la constancia o cargo correspondiente en el que se
indicara: numero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectud el registro,

asi como el dia y hora de dicha recepcion.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante la

4

La informacién del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacién consignada en el cronograma de la
ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion en esta informacién, primara el cronograma indicado
en la ficha del proceso en el SEACE.
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24,

ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Tramite Documentario), sito en Av.
Republica de Panama N° 6355 San Antonio - Miraflores, en las fechas sefialadas en el
cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del
Comité Especial de la LICITACION PUBLICA N° 004-2014-HEJCU, pudiendo ser remitidas
adicionalmente al siguiente correo electrénico: logisticacasimirogmail.com

ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en acto publico, en Auditorio 2do piso del HEJCU, en Av.
Republica de Panama N° 6355 Miraflores, en la fecha y hora sefialada en el cronograma. El acto
publico se realizara con la participaciéon de Notario Publico.

Se podra contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien
participara como veedor y debera suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo
no vicia el proceso.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados y estaran dirigidas al Comité Especial
de la LICITACION PUBLICA N° 004-2014-HEJCU, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Senores

Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa
Av. Republica de Panama N° 6355 - Miraflores
Att.: Comité Especial

LICITACION PUBLICA N° 004-2014-HEJCU
Denominacién de la convocatoria: Adquisicion de Material Medico

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econémica. El sobre sera rotulado:

Sehores
Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa

Av. Republica de Panama N° 6355 - Miraflores
Att.: Comité Especial

LICITACION PUBLICA N° 004-2014-HEJCU
Denominacién de la convocatoria: Adquisicién de Material Medico

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 -PROPUESTA TECNICA

Se presentara en un original y 01 copiass.

El sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos ¢, la siguiente

5

G

De acuerdo con el articulo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentara en original y en el nimero de copias
requerido en las Bases, el que no podra exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

o )&
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documentacion:

Documentacién de presentacion obligatoria:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Declaracion jurada de datos del postor.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada
uno de los consorciados. (Anexo N° 1).

Declaracion jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos
contenidos en el Capitulo Il de la presente seccion’ (Anexo N° 2).

Declaracion jurada simple de acuerdo al articulo 42 del Reglamento (Anexo N° 3).
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada,
salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes,
el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4).

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes. Ademas, el integrante que asuma el almacenamiento de los bienes
ofertados esta obligado a presentar el certificado BPA.

Se presume que el representante comun del consorcio se encuentra facultado para
actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al
proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes
facultades.

Declaracion Jurada de Plazo de Compromiso de Canje y/o Reposicion por vicios
ocultos (Anexo N° 5).

Declaracién Jurada de Plazo de entrega (Anexo N° 6)°

Muestras.- Los postores deberan presentar obligatoriamente dos (2) unidades
completas del item (componentes del item-paquete), debidamente sellada, sélo en su
envase primario y de ser necesario el envase secundario, para el item ofertado.

La muestra debe estar identificada con el nimero de proceso, nombre del producto,
nombre del postor.

La muestra presentada para la evaluacién técnica sera sometida a evaluacion
organoléptica basada exclusivamente en la percepcion de los sentidos para evaluar
aspectos fisicos relacionados al producto a fin de verificar las caracteristicas o
parametros organolépticos, es decir evaluaciones y percepciones sensoriales que se
realizan directamente en el bien. Utilizando el método sensorial visual se comprobara:

El empaque o envase - Dado que la funcién del empaque o envase que acompafia a
un producto es la de proteger su contenido y/o preservar el mismo facilitando su

® La omision del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacién no tiene incidencia en el objeto de la

convocatoria.

" El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacién de una declaracién jurada para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos o, de lo contrario, si sera necesario que lo declarado se
encuentre respaldado con la presentacion de algun otro documento (tales como: folletos, instructivos, catalogos o
similares), en cuyo caso, debera precisar dicha informacién en el listado de documentacién de presentacion obligatoria del
numeral 2.5.1 de la seccién especifica de las Bases.

®  En caso de considerar como factor de evaluacién la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servira
también para acreditar este factor de evaluacion.
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9)

h)

i)

manipulacion, presentacion y al mismo tiempo forma parte de sus caracteristicas,
condiciones biologicas, para el cumplimiento de los objetivos de proteccion, se
verificara lo siguiente:

a. Que la envoltura cumpla con la caracteristica de ser Peel open, es decir que tenga
facilidad de apertura mediante despegue o rasgado asegurando una apertura
aseéptica.

b. Que la envoltura no contenga particulas extrafias (Impurezas que se encuentren
en forma no intencional dentro de los envases).

c. Que los bordes no presenten rebabas (materia sobresaliente) y/o aristas cortantes
(salientes exteriores).

Las dimensiones.- Verificando la longitud, altura, ancho, diametro, de ser el caso.

Rotulados.- Verificando que el envase considere el numero de lote, fecha de
vencimiento, dimensiones, nombre del fabricante, nimero de Registro Sanitario y
otros conforme lo establece el D.S. N° 016-2011-SA y modificatorias.

Las muestras que se ajustan al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y las
pruebas de uso para corroborar su funcién y operatividad para la que es destinada y
resulten conformes califican y seran ADMITIDAS pasando a la Evaluacién Técnica.

Las muestras que no se ajusten al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y
las pruebas de uso para corroborar su funcién y operatividad para la que es
destinada y resulten no conformes descalifican y seran NO ADMITIDAS, y no
pasaran a la Evaluacion Técnica

Dichas muestras quedaran en custodia del Comité Especial a fin de que si se
formulara alguna apelacién se tenga como parte del expediente de contratacion, y
que posteriormente dichas muestras de los postores ganadores del proceso en
curso, se entregan al almacén de Material Médico y de SISMED (Sistema Integrado
de Suministro de Medicamentos, Insumos Meédicos Quirlirgicos), para su
comprobacion de que sea el producto y/o bien ofertado.

DOCUMENTOS TECNICOS

El postor debera armar un cuadernillo por item, el cual debera estar debidamente foliado,
inclusive si el postor se presenta a mas de un item. El cuadernillo debe contener en forma
ordenada (usando separadores) la siguiente informacion:

Presentacion de informacidn técnica Obligatoria.- Contendra la informacion técnica
del producto ofertado y de la cual se servira el Comité Especial para la calificacion
correspondiente, presentacion de hoja informativa segin Anexo 09 Requerimientos
Técnicos Minimos contenidos en el Capitulo Ill. Se aceptara protocolo de analisis,
estudios, metodologias, cartas de acreditacion, certificados e incluso, declaraciones
juradas.

Presentacién del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia) —
(Obligatorio). A nombre del postor o de terceros, vigente a la presentacion de la
propuesta, debiendo coincidir la descripcién del produqto ofertado con lo autorizado en su
registro, asi como de las ampliaciones y/o modificaciones efectuadas y autorizadas por la
DIGEMID. Se aceptara la presentacién de un Oficio emitido por la DIGEMID de los items
gue no requieran registro sanitario.

Presentacion de los Certificados de BPM y BPA (Obligatorio).- Certificacion de

% ) | / Z~"
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)

Buenas Practicas de Manufactura (BPM) y Certificacion de Buenas Practicas de
Almacenamiento (BPA) vigentes.

Para los productos Nacionales:

Fabricantes: Contar con la Certificacion de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) vigente
6 el Oficio ampliando la vigencia del mismo emitido por la Direccion General de
Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID.

Drogueria: Contar con la Certificaciéon de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) del
producto ofertado y con la Certificacion de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) del
postor, emitidas a su nombre por DIGEMID.

Producto Nacional: Emitido por la DIGEMID y debera acreditar el area de fabricacion del
producto a ofertar.

Para productos importados:

Contar con certificacion de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) del pais de origen
emitido por autoridad sanitaria competente; en caso que el pais de origen no otorgue dicha
certificacién, se aceptara un documento vigente emitido por autoridad sanitaria competente
que acredite el cumplimiento de las BPM. (Se aceptara certificaciones CE). Asimismo, el
postor debe contar con la certificacion de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA),
emitido a su nombre por la DIGEMID.

También se aceptara la presentacion del Certificado de Cumplimiento de Norma ISO/EN
13845 y ademas la Declaracion CE de conformidad del fabricante. Asimismo, se aceptara
certifica expedido por la FDA en el que se consigne el cumplimiento de las Buenas Practicas
de Manufactura, la relacién de la planta evaluada y los productos y familia de productos que
incluye el certificado.

Para el caso de los Certificados del parrafo anterior emitidos en el extranjero que no
consignen fecha de vigencia, éstos deben tener una antigledad no mayor de 2 afios
contados a partir de la fecha de su emision.

El Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) o documento equivalente de
acuerdo al origen del producto sera como sigue:

Producto Importado:
Buenas Practicas de Manufactura, que certifica la planta en su conjunto, emitida por autoridad

competente del pais de origen, o Certificado de Libre Venta, donde se acredite las Buenas
Practicas de Manufactura para el producto, emitida por autoridad competente del pais de
arigen, o Certificado de Producto, donde se acredite las Buenas Practicas de Manufactura del
producto, emitida por autoridad competente del pais de origen.

Con respecto al Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento — BPA, se aceptara que
los postores contraten el servicio de almacenamiento con un tercero, tal como lo indica la
DIGEMID “... En la Auditoria de Certificacion, no solo se verificaria el proceso de
almacenamiento, sino ademas de ello se realiza la trazabilidad de cada producto, tanto en la
empresa que presta, como en la empresa que solicita el servicio de almacenamiento,
interrelacionandose en forma completa e integral. Por lo que, no seria suficiente un contrato
de servicio de almacenamiento con un tercero que cuenta con certificado de BPA para
acreditar en forma total el cumplimiento de las Buenas Practicas de Almacenamiento, sino
que también el contratante deberd acreditar el cumplimiento de los procesos que le
corresponden”

Presentacion del Certificado de Analisis y/o Protocolo de Analisis (copia) -
(Obligatorio)

Emitido por el Fabricante, debiendo ser del lote al que corresponde la muestra ofertada y
cumplir con las normas vigentes. Deberd estar de acuerdo a lo establecido a las

z
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a)

c)

especificaciones técnicas declaradas en su Registro Sanitario (art 113 del D.S. N° 010-87-SA
sustituido por el Articulo 1 del D.S. N° 020-2001-SA o Art. 130 del D.S. N° 016-2011-SA,
segun fecha de inscripcién o reinscripcién).

También puede ser emitido por un Laboratorio de Control de Calidad acreditado por
INDECOPI o por el Instituto Nacional de Salud (MINSA) y en caso de Laboratorios que
encargan la fabricacion a terceros también podran emitir protocolos de analisis de los
productos que mandan a elaborar, siempre que cumplan con las Buenas Practicas de
Manufactura. Los productos que no requieran registro sanitario se debera demostrar con
Oficio o Constancia emitida por DIGEMID.

También se aceptara que la emision del Certificado de Analisis sea emitido por el
representante legal segun lo autorizado por la Autoridad Nacional de Productos
Farmaceuticos (DIGEMID).

NOTA: La documentacién presentada en idioma extranjero debera cumplir con lo establecido
en el D.S.N° 138-2012-EF, que modifica al D.S. N° 184-2008-EF en su articulo N° 62.

Documentacidén de presentacion facultativa:

Plazo de entrega: Se acreditara mediante la presentacion de declaracion jurada.

b) Documentos solicitados para acreditar la Experiencia del Postor, segtin Anexo N°

07.- Se calificara considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de
bienes iguales o similares a cada item del objeto de la convocatoria (material e insumos
medicos) durante un periodo no mayor de 05 afios a la fecha de la presentacién de la
propuesta, hasta por un monto maximo acumulado equivalente a cinco (05) veces el valor
referencial de cada item materia de la convocatoria. Tal experiencia se acreditara
mediante contratos y/o Ordenes de Compra. Asimismo, deberan presentar su respectiva
conformidad por la venta o suministro efectuados o mediante comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente (el documento debe presentar sello
de pagado o cancelado o adjuntar comprobante o voucher de deposito del pago en
entidad del sistema bancario y financiero nacional). En el caso de suministro de bienes,
solo se considerara la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentacion de
propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la misma o acreditar su pago.
Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberd presentarse
copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

La experiencia se acreditard con un maximo de veinte (20) contrataciones, sin importar el
nimero de documentos que las sustenten.

Cumplimiento de la prestacion.- Se evaluard en funcion al nimero de certificados o
constancias que acrediten que cumplieron con la entrega de bienes y se efectud sin que
se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de veinte (20) constancias de
prestacion o cualquier documento que, independientemente de su denominacién, indigue,
como minimo, lo siguiente:

1. La identificacion del contrato u orden de compra, indicando como minimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato,
comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se
hubieran aplicado durante |la gjecucion contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecucion de dicho
contrato.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA®

El Sobre N°® 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

9 De acuerdo con el articulo 63 del Reglamento la propuesta econémica solo se presentard en original.
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Oferta econémica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios
unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo N° 8).

El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen deberan ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser expresados con mas de
dos decimales.

2.6. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido
de la siguiente formula:

PTPi=1¢1 PTi +¢2 PE|

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

Se aplicara las siguientes ponderaciones:

ci = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.60

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.
=0.40

Donde: c1 +¢c2 =1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes documentos para suscribir el

contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta Fianza

d) Garantia por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso. Carta Fianza

e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

f)  Cddigo de cuenta interbancario (CCl).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

h) Correo electrénico para notificar la orden de compra, en el caso que habiendo sido

convocado el proceso por relacién de items, el valor referencial del item adjudicado
corresponda al proceso de Adjudicacion de Menor Cuantia, de ser el caso.

i) Copia de DNI del Representante Legal.
i) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa

k) Copia de la constituciéon de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

I) Copia del RUC de la empresa.
m) El detalle de los precios unitarios de los items adjudicados.
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

IMPORTANTE:

e La Entidad no podra exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para la suscripcion del contrato.

PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) dias habiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o
cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro
del cual el postor ganador y la Entidad deberan realizar las acciones correspondientes para
cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del articulo 148 del Reglamento.

La citada documentacion deberd ser presentada en Av. Republica de Panama N°® 6355
Miraflores.

FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
pagos periédicos (mensual).

De acuerdo con el articulo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debera contar con la siguiente
documentacién:

- Recepcién y conformidad de parte del encargado del Almacén del HEJCU.

- Informe del funcionaric responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada, cuando corresponda.

- Comprobante de pago: Guia de remision y Factura. (adicionalmente presentaran 03
copias de Guia y Factura).

PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demas condiciones
establecidas en el contrato.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

No se permitira reajustes de pagos.
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. CAPITULO Il ' )
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

NTREGA
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ESPACIADORES ADULTO - PEDIATRICO

ENVASE !

Resistente a by manipulacion, almacenaje v iransporte

Que garantee la mtegndad del producto

Empaque individual aséptico

 Fac de abrr manualmente

Exento de particulas extranas

‘ Fxento de rebabas v/o anstas cortantes

" CARACTERISTICAS DEL PRODUGTO

| 'TAPON UNIVERSAL. — ——

Do PVC de forma cireular

- Con un diametro de LS em. | que permita ¢l uso de cualquier tpo de mhadad

, e e i _— - =
|- Abertura en forma ovalada en la parte central

'CUERPO:

- Con una abertura para encajar tapon universal

- Con una abertura opucesta para encajar la boguilla de la mascara facial

'BOQUILLA,

|
¥

- Unaque eneaga en el espaciadon

- Ui quie encaja en la boca del paciente

'MASCARA FACIAL:

- Transparente, atoxico

- Que se amolde a lccara del lnctnte, mbante pequeno, o adullo
ped

e e
- suave y Hexible ol ticto
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SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO, SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA

SUTURA NYLON MONOFILAMENTO ,SUTURA CATGUT CROMICO, SUT POLIDIOXANONA

ENVASE ;
lrf)cble empaque individual esténl - _1|
:'due garantice 1a integnidad y eslenlidad del producto - S J|
I Resistente a -Eﬂwm g rangpzrie y almacenaje - |
Facil de abrir manualmente ( Peel open ) I o
" Exento de particulas extranas - S
| Exento de rebabas y/o aristas cortantes i - o
rbeaé_abie con caja dispensador : S
i empaque individual estéril - -
Para : Sutura Acido Polighcélico, Sutura Seda Negra Trenzada, Sutura Nylon Monofilamento - rayos gamma u oxido de
etileno
Sutura Catgut Cromico: Esterilizacion a Rayos Gamma y/o Oxido de Etileno. Se evaluara de manera objetiva la
| resiste ncia textil utilizando instrumentos como Tensildmetro !
"medida de la aguja y hebra especilicada en el sobre S
"EMPAQUE CON PRESERVANTE EN VOLUMEN ADECUADO S
' (CATGUT SIMPLE - CATGUT CROMICO — CINTA CROMADA) |
3 |
CARACTERESIIQAS_ I;)EL.PRODL!CTQ- IIRAT &~
i‘ UNION HEBRA AGUJA: T - S
- Uniformidad ( concordancia ) entre el diametro de la aguja y 'a hebra. Para esto se hara uso de un calibrador y/o |
tensiometro manual
" Adecuada resistencia a fuerza de lension en union hebra — aguja -
"HEBRA: o
| - Resistencia a la tensién
—:_Swgtﬁﬁérﬁié y_hémga:aﬁgﬂ‘cxenla de rebabas i - '
i S,

[~ No se deshilacha cuando se estira
|

- Dimensiones no menor de 70 cm. y con aguja en el extremo. La hebra sera no menor de 70 cm (con una varacion de I
+i- § cm- para los catgut cromico) y con aguja en el extremao |
Para las suturas Nylon Monofilamento s de 75 em con una variacion de +/- 5 em., excepto para la sutura nylon
monofilamento 6/0 es de 45 cm con una vanacion de +/- 5 cm

Para las suturas Acido Poliglicolico es de 70 cm con una variacion de +/- 5 cm

| Para las suturas Seda Negra Trenzada es de 75 cm con una variacion de +/- 5 cm - 1
Aguja de acero inoxidable quirdrgico |
PRESENTACION DE MUESTRA
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GUANTE QUIRURGICO ESTERIL

ENVASE |

'Doble empaque individual, estéril.
Resistente a la manipulacion, transporte y almacenaie

'Que garantice la integridad y esterilidad del producto

| Facil de abrir

e = T — T : |

' Exento de particulas extrafas
i Exento de rebabas y/o aristas cortantes
L

CARACTERfSTI,tAS DEL PRODUCTO

- Superficie lisa y uniforme (también se aceptaran con superficie texturizada en dedos y paima), |
| que no altere la sensibilidad tactil, sin perforaciones

- De latex de uso clinico hospitalario, sin colorantes; resistente a la elongacion y uso

- Internamente el guante debe venir envuelto en papel, que tendra un rotulado que indica si se
| trata del guante derecho o izquierdo.

- Cada guante debe llevar en forma clara y legible la designacion de su tamaiio; de preferencia
en el pufio

|- El pufio debe ejercer una presidn adecuada que evite el deslizamiento de la misma y se
' mantenga sobre la manga quirurgica.

- Si el N° de guante es con sello de agua, éste debera ser muy legible |

- Opcionalmente en caso de tener orillo en el extremo del pufo, este orillo debe mantener una
elasticidad equivalente a |a elasticidad del puiic mismo

e et et ———————— oot
- Presentacion: Par

- Talqueado uniforme sin exceso, con sustancia atoxica e hipoalérgiag

'Condiciones bioldgicas: Estéril, hipoalergénico, atoxico

| MEDIDAS:

> 6 ¥ mﬂg_r_nir_ﬂmo: 265 mm. Ancho minimo: 83 mm.

-7 largo minimos: 265 mm. Ancho minimo: 88 mm,

7% largo minimo: 265 mm. Ancho minimo: 95 mm.

-8 largos minimos: 265 mm.  Ancho minimo: 102 mm
LPRESENTACEON DE MUESTRA

.
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HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
LP N° 004-2014-HEJCU "ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

GUANTES DESCARTABLES PARA EXAMEN N°61/2,7,7 .y 8

ENVASE

- caja de cartén, resistente a la manipulacion, almacenaje y transporte.

equrt ue mantenqa la int

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Superficie lisa y uniforme que no altere la sensibilidad tactil.

- Sin perforaciones, resistente al uso

- De latex natural, resistente a la elongacion

- Color natural sin colorantes

- Aséptico, hipoalergénico, atoxico.

ORILLO SUJETADOR:

- Mediano a grueso

MEDIDAS: N°61/2,7,7/2,8
PRESENTACION DE MUESTRA

LIMPIADORA DE ELECTROCAUTERIO

ENVASE

“Individual
Estéril.
Film polictileno de baja densidad y papel tyvek.
| - Peel open
' Garantiza hermeticidad e integridad del producto

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Dimensiones: 4.5 cm x 4.5 em

Superficie abrasiva, que renueva de forma efectiva los residuos de una sola pasada.
Almohadilla de limpieza para navajas de cauterio sin recubrimiento.

Adhesivo universal de respaldo para la colocacion.

Libre de latex

Detectable por ravos X,

Disefio compacto




HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
LP N° 004-2014-HEJCU "ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

AGUJAS HIPODERMICAS DESCARTABLES

ENVASE |

Empaque individual estéril

Que garantice la esterilidad e integridad del producto

Resistente a la manipulacion, almacenaje y transporte

'Exento de particulas exirafas, rebabas y/o aristas cortantes.

| I

' CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Aper_t_ﬁ}a facil ( Peel open ) que Egrmita abrirse homoégneaménTe' de manera manual "

| - Protector plastico, rigido y bien adaptable

- Color estandar

- Inserto hermético con coﬁ'{j‘_dgéb_oplamieulo

[~ Tribiselada

NUMEROS: 18 X 1 %"
20X A"
23 X1
25 X 5/8”

ﬁRESEN'TACION;_Eﬁubaque unitario Caja x 100 Unidades
CONDICION BIOLOGICA. Estéril B
| PRESENTACION DE MUESTRA

, =




/ HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA”
LP N° 004-2014-HEJCU "ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

JERINGA DE 1 ML CON AGUJA 25X5/8”

JERINGA DE 3 ML CON AGUJA 21X 1 2"
JERINGA DE 5 ML CON AGUJA 21X 1 2"
JERINGA DE 10 ML CON AGUJA 21X 1 4"

ENVASE |

| Empaque individual estéril E g
| Que garantice la esterilidad e integridad del producto

' Resistente a la manipulacion, almacenaje y transporte

 Exento de particulas extrafas, rebabas y/o aristas cortantes.
| Apertura facil ( Peel open ), que permita abrirse homogéneamente de manera manual

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

| PISTON { JUNTA DE ESTANQUEIDAD): .
- Elastomero diferente al vastago (material sintetico, libre de latex, que no presente florescencias |
i defectos de apariencia). o B .
- El émbolo debera desplazarse sin dificultas, moviéndose con suavidad a lo largo de su
recorrido dentro del cilindro, tanto en su introduccion como en su extraccion.

- No debe separarse del vastago

COn tope posterior: el cilindro debe contar con un anillo que evite el desensamble del COI"\JUHIU
| vdslago pistén cuando son retraidos hasta la parte posterior del cilindro durante el proceso de
{ llenado de la jeringa a fin de evitar accidente. ]
'LINEA INDICE ( LINEA FID UCIAL): i
| -Debera ser una linea perimetral, junto al extremo del pistdn, bien definida y claramente visibie
! Debera senalar en la escala del cilindro la capacidad de la Jcrmga
' Graduacién en cc. y sub. unidades ( indeleble ) ; para la jeringa de 1cc debera ser
milimetrada (tambien se aceptara la graduaciéon en mi.)
CONO DE ACOPLAMIENTO
.- Adaptable a catéteres y sondas
- Rosca
|- Conceéntrica__
'La co-'nflguramon del vaslago y del disco de empuie sera la adecuada para perrnftir con facilidad
|y seguridad el desplazamiento del piston en el cilindro durante se uso normal. — |
'AGUJA: I
(- Protector plastico, rigido y bien adaptable
| - Color estandar
- Inserto hermético de aguja con cono de acoplamiento o - _
Trlbiselada - - - n
'CONDICION BIOLOGICA: estéril |
{_F’_R_E_SENTACEON DE MUESTRA S o o

g e s |
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HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
LP N° 004-2014-HEJCU “ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

JERINGA 20 ML CON AGUJA 21X 1 %

ENVASE |

Empaque individual estéril S
Que garantice la esterilidad e integridad del producto
| Resistente a la manipulacion, almacenaje y transporte

Exento de particulas extrafias, rebabas y/o aristas cortantes. -
.Apertura facil ( Peel open ), que permita abrirse homogéneamente de manera manual
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

| PISTON ( JUNTA DE ESTANQUEIDAD):

- Elastémero diferente al vastago (material sintético, libre de latex, que no presente florescencias |
| ni defectos de apariencia). o

- El émbolo debera desplazarse sin dificultas, moviéndose con suavidad a lo iargo de su
recorndo_ dentro del cilindro, tanto en su introduccién como en su extraccion.

I - No debe separarse del vastago
- Debe asegurar una completa hermehmdad

1 - Con tope posterior: el cilindro debe contar con un anillo que evite el desensamble del conjunto
F | véstago - pistén cuando son retraidos hasta la parte posterior del cilindro durante el proceso de
| llenado de la jeringa a fin de evitar accidente.

'LINEA INDICE ( LINEA FIDUCIAL ): S -

| -Debera ser una linea perimetral, junto al extremo del piston, bien definida y claramente visible
- Debera sefalar en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa

- Graduacion en cc. y sub. unidades ( indeleble ). (también se aceptara la graduaciénenm!) |
’CONO DE ACOPLAMIENTO

- Adaptable a catéteres y sondas -

- Rosca - S 2 |
- Concéntrica , de preferencia excéntrica

La configuracién del vastago y del disco de empuje sera la adecuada para permitir con facilidad
1 seguridad el desplazamiento del piston en el cilindro durante se uso normal.
IAGUJA; B
- Protector plastico, rigido y bien adaptable - - ]

- Color estandar N
' - Inserto hermético de aguja con cono de acoplamiento ——

- Tribiselada

:CONDICION BIOLOGICA. Estéril -
_PRESENTACION DE MUESTRA

0
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HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
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SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL.

[~ Individual

- Resistente a la manipulacion, transporte y almacenaje

- Facil de abrir manualmente (Peel open)
- Exento de particulas extranas

|- Exento de rebabas ylo aristas cortantes S '.

L ————— : S e e

- Deseable con caja dispensador

| 58

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Material

Poliuretano o PVC de uso clinico hospitalario, acorde a los estandares internacionales de
calidad
- Libre de rebabas y/o aristas cortantes

Condiciones biolégicas: Estéril, atoxico, hipoalergénico.

- Flexible, resistente al trajin de la intervencion

j— W —
- Textura uniforme, suave y transparente

|
i
'~ Con valvula de control de flujo y valvula antireflujo

- Con conector universal para tubuladuras y equipos de respiracion asistida

1
|

EXTREMO PROXIMAL: I o *

" De forma cilindrica y superficie aspera , debe adaptarse hermeticamente al adaptador de

{ vaclo _ N —
LONGITUD:
;-N"ﬁ " de 38 -40 cm. o
N8 “de 38 — 40 cm S o R ‘
TN°10 de38-40cm o o {
B o S ]
-N°12  :de38-40cm - B
- N° 14 - de ?0.5 -54.0 cm. i S |
| i
-N°16 ~ 'de305-540cm o . ,!
PUNTA: !

"~ Roma con dos o mas orificios laterales

| PRESENTACION DE MUESTRA




HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA” \
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SONDA NASOGASTRICA

ENVASE i

- Individual
i

"~ Que garantice la esterilidad e integridad del producto

- Resistente a la manipulacion, transporte y almacenaje
-Facil de abrir manualmente (Peel open)
- Exento de particulas extrafas

'~ Exento de rebabas y/o aristas cortantes

- Deseable con caja dispensador

L

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

| MATERIAL.:
|
Poliuretano o PVC de uso clinico hospitalario, acorde a los estandares internacionales de
_ calidad
[ Libre de rebabas/o aristas cortantes
Con linea radiopaca |

o BRI . = 1

| CONDICIONES BIOLOGICAS: Estéril, atoxico

- Flexible Y resistenté_él_fréjin de la intervencion

- Textura uniforme, suave y transparente

EXTREMO PROXIMAL:

|- Conico, ;d_-E;HI_a_l“)ié al piv_oilé‘c-ie las jeringas

'CALIBRE Y LONGITUD:

;- Numeros: 8/ 10/ 12/14/16/18/20  Longitud: 40 — 85 cm de largo

'PUNTA:

- Roma, ciego y con tres orificios laterales alternos

'PRESENTACION DE MUESTRA

-

(]

e / Z




HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
LP N° 004-2014-HEJCU "ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

SONDA NELATON

ENVASE |

- Individual

- Que garantice la esterilidad e integridad del producto

-|- Resistente a la manipulacion, transporte y almacenaje

-Facil de abrir manualmente (Peel open)
- Exento de particulas extranas

- Exento de rebabas y/o aristas cortantes

- Deseable con caja dispensador

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

MATERIAL'

f - Poliuretano o PVC de uso clinico hospitalario, acorde a los estandares internacionales de |
{ calidad 3
|

| Libre de rebabas/o aristas cortantes

' CONDICIONES BIOLOGICAS: Estéril, atoxico, hipoalergénico

|- Flexible y resistente al trajin de la intervencion
|

| - Textura uniforme, suave y transparente

'EXTREMO DISTAL: conico adaptable a conectores convencionales y jerngas

"CALIBRE Y LONGITUD: -

|- Nomeros 8 /10 /12/14/16/18 Longitud: 40cm_(+-2cm.)

| PUNTA:

- Roma c'ie:g'é con 2 orificios laterales alternos

PRESENTACION DE MUESTRA

| ey
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HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA”
LP N° 004-2014-HEJCU "ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

SONDA VESICAL SILICONADA POR 2 VIAS Y 3 VIAS

ENVASE | RTERE

| - Individua! y funda protectora

- Que ga;nt!ce la lr!teg;;iéz.a_d_y esterilidad del producto

| - Resistente a la manipulacicn, lransporte y aimacenaje |

| - Facil de abnr manualmente (Peel cpen)
| - Exenlo de particulas extrafias |

1

r

|

: _

[ - Exento de rebabas y/o aristas cortantes
[~ Deseable con caja dispensador

| -

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

I MATERIAL :

| LATEX SILICONIZADO, de uso clinico hospitalario, acorde a los estandares internacionales de calidad
|

|
|

CONDICIONES BIOLOGICAS:

L

- Estéril, atéxico, hipoalergénico

Flexible y resistente

- Textura uniforme y suave.

- La capacidad del balon debe estar impreso en la sonda, asi como el calibre de la misma

- Es imprescindible la conexion hermética de los terminales con los sisternas de evacuacion y/o irngacion

GLOBO AUTORRETENTIVO: .

|
|
i
I
|
i
|
[ 4
i
|
3
|
\

| - De 5 a 35 cc con bandas circulares en relieve que permita fijacion sin lesionar la mucosa de la vejiga

I'E')t'fR"EMO PROXIMAL: SONDA X DOS VIAS

| Con dos ramales: el extremo lateral debe unirse firme y herméticamente a un pivote cuya funcion es inflar el globo

 S— - - S— ——————

|

| EXTREMO PROXIMAL: SONDA X TRES VIAS

| Con tres ramales: el extremo lateral debe unirse firme y herméticamente a un pivele cuya funcion es inflar el globo, el otro
| para irigacion, y el otro para drenae

'

;' CALIBRE Y LONGITUD: ~

:N 10 de 235 -40 cm i o B -
{-No 12 . de 35-40cm I _—___‘
i-riio 14 “de 35- 40 cm N I . i
[-No 16 de 38— 40cm o ) T - l
.-No.15 desg-40e¢m 0/ A B
[~No. 20 de 38-40cm N S

'PUNTA: S R "
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Roma ciega con dos orificios laterales (para la sonda foley de 2 vias)

Roma ciega con tres oficios laterales alternos (para la sonda foley de 3 vias)

PRESENTACION DE MUESTRA

BOLSA DE ASPIRACION SECRECIONES C/ VALVULA Y FILTRO 1.5 LITROS

ENVASE

Empaque individual Aséptico.

Que garantice la integridad del producto

Resistente a la manipulacion, almacenaje y transporte

Exento de particulas extrafias, rebabas y/o aristas cortantes.

MATERIAL
ACABADO : LIBRE DE REBABAS Y/O ARISTAS CORTANTES
CONDICIONES BIOLOGICAS : ATOXICO, APIROGENO, ASEPTICO E HIPOALERGENICO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

IRROMPIBLE
ANTIDESLIZANTE

TAPA ADJUNTA USO CLINICO HOSPITALARIO ENSAMBLADA DE FABRICA CON SISTEMA DE
SELLADO HERMETICO IRROMPIBLE

TRANSPARENTE (PERMITE UNA INSPECCION VISUAL DEL FLUIDO ASPIRADO/PERMITE MEDIR
VOLUMEN EXACTO)

FILTRO BACTERIANO DE 99.98% DE EFICACIA DE FILTRACION (BRINDA EL GRADO MAS ALTO DE
FLUJO DE ASPIRACION QUE CUALQUIER OTRO PRODUCTO EN EL MERCADO)

DISPOSITIVO ANTIESPUMANTE MECANICO - CON UN ASA DE TRANSPORTE
VALVULA MECANICA DE CIERRE AUTOMATICO - DESCARTABLE - BIODEGRADABLE

UN ORIFICIO PARA TOMA DE MUESTRA QUE PERMITA TRABAJAR EN ASPIRACION CON CIRCUITO
CERRADO (COCHE 04 Y 02)

LA TOMA DE VACIO NO SE ENCUENTRA UBICADADA EN LA TAPA DE LA BOLSA (PARA ASEGURAR
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO).

FUNCION

ASPIRAR LIQUIDOS Y GASES QUE SE RECOLECTAN EN LAS CAVIDADES CORPORALES A CAUSA DE LAS

HERIDAS, ENFERMEDADES O CIRUGIAS

SUCCION Y ELIMINACION DE LIQUIDOS CONTAMINANTES, DE FORMA FACIL SEGURA Y MUY ECONOMICA
PRESENTACION: 1500CC

PRESENTACION DE MUESTRA
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BOLSA DE ASPIRACION SECRECIONES C/ VALVULA Y FILTRO 3 LITROS (SALA)

ENVASE

Empaque individual Aséptico.
Que garantice la integridad del producto
Resistente a la manipulacién, almacenaje y transporte

Exento de particulas extrafias, rebabas y/o aristas cortantes.

MATERIAL
ACABADO : LIBRE DE REBABAS Y/O ARISTAS CORTANTES
CONDICIONES BIOLOGICAS : ATOXICO, APIROGENO, ASEPTICO E HIPOALERGENICO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- IRROMPIBLE - ANTIDESLIZANTE

- TAPA ADJUNTA USO CLINICO HOSPITALARIO ENSAMBLADA DE FABRICA CON SISTEMA DE
SELLADO HERMETICO IRROMPIBLE

TRANSPARENTE (PERMITE UNA INSPECCION VISUAL DEL FLUIDO ASPIRADO/PERMITE MEDIR
VOLUMEN EXACTO)

- FILTRO BACTERIANO DE 99.98% DE EFICACIA DE FILTRACION
- DISPOSITIVO ANTIESPUMANTE MECANICO - CON UN ASA DE TRANSPORTE
- VALVULA MECANICA DE CIERRE AUTOMATICO - DESCARTABLE - BIODEGRADABLE

- UN ORIFICIO PARA TOMA DE MUESTRA QUE PERMITA TRABAJAR EN ASPIRACION CON CIRCUITO
CERRADO (COCHE 04 Y 02)

- LATOMA DE VACIO NO SE ENCUENTRA UBICADADA EN LA TAPA DE LA BOLSA (PARA ASEGURAR
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO).

FUNCION

ASPIRAR LIQUIDOS Y GASES QUE SE RECOLECTAN EN LAS CAVIDADES CORPORALES A CAUSA DE LAS
HERIDAS, ENFERMEDADES O CIRUGIAS

SUCCION Y ELIMINACION DE LIQUIDOS CONTAMINANTES, DE FORMA FACIL SEGURA Y MUY ECONOMICA
PRESENTACION: 3000

PRESENTACION DE MUESTRA
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CATETERE.V.P. N°18Y 20G X1 % C/SISTEMA DE SEGURIDA AUTOMATICA

ENVASE

Individual

ﬁ?éé_}é‘té-ﬁ-tgg I'al_nTlgthﬁpuJI'é_Eign_ Sz_éTrﬁgéenaje que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e
| integridad del producto.

 Peel open de apertura uniforme.

'Exento de particulas extrafias

'EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Material:

« Tipo Poliuretano

+ Biocompatible

« No interactia con las soluciones a transfundir
Caracteristicas: Estéril

i Catéter:

|

* Con o sin alas que brindan una mayor superficie de fijacion y evitan la rotacion y
desplazamiento del catéter, '

» Orificios para la colocacion opcional de puntos de sutura.

» Disefio de Seguridad: Empufiadura cuadrada para un firme control en la insercion,
nervio o pestafa en la parte superior del conector del catéter para técnica de puncion
unimanual.

« Vida ttil no menor a 03 dias

» Catéter sobre aguja,

» Protector de facil manejo

Resistente a las acodaduras,

» Tapa de control de retorno con filtro

» Con lineas radiopacas

« Trifacetada.
+ Con Clip de seguridad automatico el cual evita los pinchazos accidentales.
Dimensiones:

|
|
|
|
!

18x1%
20x1% 24x%
PRESENTACION DE MUESTRA

A It




HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
LP N° 004-2014-HEJCU "ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO"

CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO

ENVASE

Que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e integridad del producto

Resistente a la manipulacion, transporte y almacenaje

Facil de abrir manualmente ( Peel open)

Exento de particulas extrafas, Rebabas y/o aristas cortantes

EMPAC E INDIVIDU ESTERII

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

CATETER:

- Constituido por un catéter, una aguja (introductor - guia) y un protector, adaptables entre si cumpliendo
con las medidas de Bioseguridad.

- Estéril, atoxico, Apirogéno

- Material resistente a las acodaduras.

- Con y sin alas.

- Con camara receptora de sangre transparente y traslucida, para una adecuada verificacion de la
canalizacion

- Poliuretano, catéter con memoria elastomérica de uso hospitalario, que no interactie con las soluciones a
transfundir.

- Empufadura cuadrada para un firme control en la insercion

CANULA: -Radiopaca

TAPA DE CONTROL DE RETORNO:

- Adaptable tanto al introductor como al catéter

- Hermética ( impida la salida de sangre )

AGUJA:

- Protector plastico rigido y bien adaptable

Tipo de esterilizacion: Con 6xido de etileno y / o rayos Gamma

Dimensiones: De acuerdo al cuadro de necesidades
14 x 1 ¥ hasta 14X 51 MM y/o 50MM
16 x 1 ¥4 hasta 16 X 50 MM
22 X 25 MM
24 X 19 MM

PRESENTACION DE MUESTRA

A | 2
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MANDILES ASEPTICOS POR TALLAS

v Polietileno de Baja Densidad

v" Resistente a la manipulacion, transporte y almacenaje

v" Apertura Facil.

¥ Exento de particulas extraas

v" Tela no tejida de Polipropileno SMS.

v Tallas segiin requerimiento

v Ajustable al cuello.

v Puios RIBB.

v Respirables

v' Sistema de sujecion Dorsal comodo y seguro, mediante cintas o sistema similar, eficaz
para utilizacion durante periodos prolongados de tiempo.

v Gramaje: 40 GR.

| CONDICIONES BIOLOGICAS: Aséptica

| PRESENTACION DE MUESTRA.
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MANDIL QUIRURGICO DESCARTABLE ESTERIL CON
DOBLE ENVOLTURA - TALLA “M”, “L”, “XL, XXL.”

1 Doble empaque Grado medico :

F e Primer empaque (interno) papel crepado. También se aceptarid la presentacion l]t‘!
i envoltorio de tela no tejida de polipropilena. '
‘ e Segundo empaque (externo) manga mixta con indicadores de esterilizacion visibles y
, que indiquen a que color deben virar después de procesado. Esto se refiere al empague
[ mixto y/o0 bolsa mixta el que esta compuesto por una combinacion de papel grado médico
! v folios hechos de una combinacion de poliéster con polipropileno que traen impresos
; testigos para esterilizacion por Oxido de Etileno, Vapor y Formaldehido,

Que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e integridad del producto

Resistente a la manipulacion, transporte y almacenaje

Apertura ficil ( dos hojas ), que permita abrirse homogéneamente de manera manual

Exento de particulas extranas

MATERIAL:

Tela nuﬂijidaﬂe polipropileno 100% SSMMS vio SMS dé_ér_:u_haj;: de ~I(_l'n'3§1:r}:'i12'

El material solicitado acredita en sus pruebas de laboratorio una filtracién bacteriana superior al
90%, acreditado con reporte de filtracion bacteriana (BFM) del material superior al 90%

Repelente a liquidos y/o fluidos en toda su superficie. (que no permita que los liquidos se

Cimpregnen al tejido, obligindolos a rodar fuera de la tela en forma de gotas )

Respirable ( que permita permanecer varias horas con la prenda puesta sin provocar transpiracion) |

Hipoalergénico (cuando ¢l producto a sido formulado para minimizar ¢l riesgo de reacciones
alérgicas), antiestatico (cualquier dispositivo antiestitico que evita o que ayuda a prevenir o |
climinar la electricidad estdtica para la proteccion propia o de otros dispositivos. previniendo asi |

|

de danos por cualquier descarga electrostitica), no despeluza (que no desprende pelo menudo con

el uso de latela).

Resistente al rasgado /o resistente al desgarro. i

No trasltcido. No deja pasar la luz. J
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Ded0ads grxm2 _,
| Que el material presente copia en espanol o su traduccion certificada al espanol del Reporte  de
Eficiencia de Filtracion bacteriana (BFE) del material superior al 90% emitido por laboratorio
‘acreditado para dicha prueba. EI mencionado reporte puede ser emitido por Laboratorios :
acreditados en el pais.

]

‘ CARACTERISTICAS

| Manga larga, pufios tejidos dobles eldsticos resistentes, sin costura, ligeros y suaves

Con abertura longitudinal en la espalda, cruzada que cubra completamente al usuario

Con doble amarre (interno v externo)

,l Borde redondo reforzado.

i'[‘a! las segin requerimiento

CONDICIONES BIOLOGICAS: Estéril

=== .
' Doblado con téenica aséptica quirdrgica que garantice la asepsia durante el procedimiento

f!.ivi;mo, de textura suave (es una apariencia externa v superficial de la estructura de un material
(que al tacto y a la vista resulte suave) y resistente a procedimientos largos

oo g i —_— e

Tipo de esterilizacion:

v Oxido de Etileno: Con empleo de equipos Automdticos de esterilizacion por vacio. con |

H
I
!

v Vapor presurizado y/o Oxido de Etileno (indicar la gue corresponda).

aireacion forzada con aire filtrado con equipos de ventilacion v extraccion segun Manual ’
de Desinfeccion y Esterilizacion Hospitalaria RM N® 1472-2002SA/DN. El ciclo de |
esterilizacion como lo describe el Manual de Desinfeccion y Esterilizacion del Ministerio |

de Salud vy cuva norma a la lewra dice: “La esterilizacién con métodos quimicos gaseosos

‘ deberd realizarse en cimaras con ciclos automdticos que brinden seguridad al usuario™.
[ . ; e . . ;
| Se aceptara el empleo de equipos que utilicen el sistema por vacio u otro equivalente que cumpla

| el mismo fin

f v En ambos tipos de esterilizacion deberin presentar un certificado de esterilizacion

conteniendo el protocolo del proceso realizado.

|
|

| - + 2 B I . . . . -
‘ v El material esterilizado deberd presentar indicadores externos ¢ internos con viraje

carnrecto,

v Presentar certificado de validacion de los equipos de esterilizacion utilizados para dicho |

proceso.

PRESENTACION DE MUESTRA

| S— . TR S

S N ——
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CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE- TALLA “M”,
G‘L!” “XL, XXL.”

ENVASE

-Empaque individual

- Que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e integridad del producto

- Resistente a la manipulacion, transporte y almacenaje

- Apertura fécil ( dos hojas ), que permita abrirse homogéneamente de manera manual

- Exento de rababas y/ o aristas cortantes.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

MATERIAL
v" Tela no tejida de polipropileno 100% SSMMS y/o SMS

v" El material solicitado acredita en sus pruebas de laboratorio una filtracién bacteriana
superior al 90%, acreditado con reporte de filtracion bacteriana (BFM) del material
superior al 90%

v" Repelente a liquidos y/o fluidos en toda su superficie. (que no permita que los liquidos se
impregnen al tejido, obligdndolos a rodar fuera de la tela en forma de gotas)

v" Respirable ( que permita permanecer varias horas con la prenda puesta sin provocar
transpiracion)

v" Hipoalergénico (cuando el producto ha sido formulado para minimizar el riesgo de
reacciones alérgicas),

Resistente al rasgado y/o resistente al desgarro.
No trasltcido. No deja pasar la luz.

De 40 a 45 gr x m2

% %% %%

Que el material presente copia en espafiol o su traduccion certificada al espafiol del
Reporte de Eficiencia de Filtracién bacteriana (BFE) del material superior al 90%
emitido por laboratorio acreditado para dicha prueba. EI mencionado reporte puede ser
emitido por Laboratorios acreditados en el pais.

CONDICIONES BIOLOGICAS:
v Aséptico. No estéril

v Liviano, de textura suave y resistente a procedimientos largos.

CHAQUETA :
Manga corta

v" Cerrado con cuello “Con refuerzo
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v" Con tres bolsillos (01 en la parte superior izquierda, y dos en la parte inferior a ambos
lados)

v" Amplio y ligero para movimiento natural y cémodo especialmente los brazos.

PANTALON:
v" Amplio y ligero para movimiento natural y cémodo especialmente en el tiro.
v" Elastico resistente en la cintura, no menor de 1 cm.
v" Sin elastico en la baste.

v" Que las costuras no presenten hilachas ni causen incomodidad al usuario.

PRESENTACION DE MUESTRA

KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA

ENVASE

- Doble empaque Grado medico:

Primer empaque (interno) papel erepado. También se aceptara la presentacion de envoliorio de

tela no tegida de polipropileno.

Segundo empaque (externo) manga mixta con indicadores de esterilizacion visibles y que indiquen
a que color deben virar después de procesado. Esto se refiere al empaque mixto y/o bolsa mixta el
que esta compuesto por una combinacion de papel grado médico y folios hechos de una
combinacion de poliéster con polipropileno que traen impresos testigos para esterilizacion por

Oxido de Edleno, Vapor y Formaldchido.

- Que garantice las propiedades [isicas, esterilidad ¢ integridad del producto

- Resistente a la manipulacion, transporte y almacenaje

- Apertura facil ( dos hojas ), que permita abrirse homogéneamente de manera manual

- Exento de particulas extranas

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

CONTENIDO Y DIMENSIONES:
01 sabana doble de 2.50 x 2.50 mt. aprox.
01 poncho de 1.80 x 2.00 mt aprox.
01 sdbana de 1.80 x 2.00 mt aprox.
04 campos de 90 x 90 em aprox.
01 funda de mesa de mayo de 0.80 cm x 1.25 mt aprox.
01 envoltorio doble de 1.20 mt x 1.20 mi aprox.
Ln total son 09 piczas con un margen de +/- 5 cm.

MATERIAL:

- Tela no tejida de polipropileno 100% SSMMS y/o SMS. El material solicitado acredita en sus

G /A /‘7 e )
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prucbas de laboratorio una filtracién bacteriana superior al 90%, acreditado con reporte de

[iltracion bacteriana (BFM) .

-Repelente a liquidos y/o lluidos en toda su superficie.(que no permita que los liquidos se

impregnen al tejido, obligandolos a rodar [uera de la tela en forma de gotas)
-Respirable ( que permita permanecer varias horas con la prenda puesta sin provocar transpiracion)

-Hipoalergénico (cuando el producto ha sido formulado para minimizar el riesgo de reacciones

alérgicas).

Que no despeluza (que no desprende pelo menudo con el uso de la tela).
-Resistente al rasgado y/o resistente al desgarro.

-No traslicido, no deja pasar la luz.

-Gramaje de 40 a 45 gr x m2.

- Que ¢l material presente copia en espariol o su traduccion certificada al espanol del Reporte  de
Eficiencia de Filtracién bacteriana (BFE) del material superior al 909 emitido por laboratorio
acreditado para dicha prueba. El mencionado reporte puede ser emitido por Laboratorios

acreditados en el pais.

CONDICIONES BIOLOGICAS: Estéril

- Doblado con (éenica aséplica quirtirgica que garantice la asepsia durante el procedimiento

- Liviano, de textura suave (es una apariencia externa y superficial de la estructura de un material

que al tacto y a la vista resulte suave) y resistente a procedimientos largos

Tipo de estenlizacion: Vapor presurizado y/o Oxido de Etileno (indicar la que corresponda).-
Oxido de Etileno: Con empleo de equipos Automaticos de esterilizacion por vacio, con aireacién
forzada con aire filtrado con equipos de ventilacion y extraceiéon segin Manual de Desinfeccion y
Listerilizacion Hospitalaria RM N¢ 1472-2002-SA/DN. El ciclo de esterilizacion como lo describe el
Manual de Desinfeccion y Esterilizacion del Ministerio de Salud y cuya norma a la letra dice: “La
esterilizacion con métodos quimicos gascosos debera realizarse en camaras con ciclos automiticos

que brinden seguridad al usuario”,

Sc¢ aceptara el empleo de equipos que utilicen el sistema por vacio u otro equivalente que cumpla el

mismo [in

- I'n ambos tipos de esterilizacion deberin presentar un certiflicado de esterilizacion conteniendo ¢l

protocolo del proceso realizado.
- El material esterilizado deberd presentar indicadores externos e internos con viraje correcto.
- Presentar certificado de validacion de los equipos de esterilizacion utilizados para dicho proceso.

PRESENTACION DE MUESTRA
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ESPONJA 7.5 CM X 7.5 CM PAQUETE X 05 UNIDADES

ENVASE

- Empaque grado médico ( bolsa mixta ) individual estéril

- Resistente a la manipulacién, transporte y almacenaje, que garantice la esterilidad e integridad
del producto

- Exento de particulas extrafias

- Exento de rebabas y/o aristas cortantes

APERTURA:

- Apertura facil ( dos hojas ), que permita abrirse homogéneamente de manera manual

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

MATERIAL:

- De gasa 100% natural, de 20 x 16 hilos por pulgada cuadrada, (Gasa tipo VI) y con hilo grosor
de 32 al 1 de uso hospitalario

CONDICIONES BIOLOGICAS: Estéril, hipoalergénico, atéxico

- Bordes ocultos, libre de pelusas e hilachas

- Tejido uniforme

DIMENSIONES: Extensién total : 24 cm x 32 cm. Se aceptara con un margen de error de +/- 3
cm.

ESTERILIZACION: Rayos gamma o vapor presurizado (Indicar lo que corresponda)

PRESENTACION DE MUESTRA

GASA DE10CM X 10 CM HILO RADIOPACO PAQUETE X 05 UNIDADES

ENVASE

- Doble empaque individual estéril, primario y secundario grado médico ( papel crepado y bolsa
mixta )

- Apertura facil ( dos hojas ), que permita abrirse homogéneamente de manera manual

- Empaque resistente a la manipulacion, almacenaje y transporte, que garantice la esterilidad e
integridad del producto

- Exento de particulas extrafias

- Exento de rebabas y/o aristas cortantes

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- 100 % algodén

- Trama de 20 x 16 de pulgada cuadrada (gasa tipo VI) y con hilo grosor de 32 al 1 de uso

hospitalario.
A | F2
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- Doblado quirtirgico en 6 — 8 dobleces

- Con hilo radiopaco

- DIMENSIONES:
- Medida de la gasa doblada: 10cm x 10cm

- Medida de la gasa extendida: 40cm x 48cm. Se aceptara con un margen de error de +/- 3 cm.

- Tejido uniforme, color blanco

- Inodoro

- Con alto grado de absorcién: de 3 a 5 segundos

- Libre de pelusas, hilachas e impurezas

CONDICIONES BIOLOGICAS: Estéril

Tipo de esterilizacion: Rayos Gamma, o vapor presurizado ( indicar la que corresponda )

PRESENTACION DE MUESTRA

COMPRESA DE GASA QUIRURGICA RADIOPACA ESTERIL
45 CM X 45 CM X 5 UNIDADES

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

v" Doble empaque individual estéril, primario y secundario grado médico ( papel crepado y
bolsa mixta )
v' Apertura facil ( dos hojas ), que permita abrirse homogéneamente de manera manual

v" Empaque resistente a la manipulacién, almacenaje y transporte, que garantice la
esterilidad e integridad del producto

v" Exento de particulas extrafias

v" Exento de rebabas y/o aristas cortantes

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

v 100 % algoddn

v Trama de 20 x 16 de pulgada cuadrada (gasa tipo VI) y con hilo grosor de 32 al | de uso
hospitalario.

v" Con cinta o hilo, y/o asa radiopaca

v" No prelavado

CONDICIONES BIOLOGICAS: Estéril

PRESENTACION

v" Empaque por 05 unidades




HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
LP N° 004-2014-HEJCU "ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

v" Cocidos por los cuatro bordes laterales y unidos por una costura central ( libre de
hilachas)

v" Bordes ocultos

DIMENSIONES:
v Doblado quirtrgicoen 6 - 9 dobleces

Medida de la gasa terminada, con 06 capas: 45 x 45cm ( +/- 3cm)

Tejido uniforme, color blanco

Inodoro

Con alto grado de absorcion: de 3 a 5 segundos

LRV R

Libre de pelusas, hilachas e impurezas

v" Tipo de esterilizacion: Rayos Gamma, o vapor presurizado ( indicar la que corresponda )

PRESENTACION DE MUESTRA

APOSITO DE GASA Y ALGODON 10 CM X 20 CM ESTERIL

1.- ENVASE

- Empaque grado médico (bolsa mixta) individual estéril.

- Resistente a la manipulacion que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de particulas extrafias

-Exento de rebabas y/o aristas cortantes

APERTURA:

- Apertura facil ( dos hojas ), que permita abrirse homogéneamente de manera manual

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

MATERIAL: Compuesto de Gasa y algodon

- De gasa 100% natural, de 20 x 16 hilos por pulgada cuadrada, (Gasa tipo VI) y con hilo grosor
de 32 al | de uso hospitalario

- De algodon 100% natural ( que no contenga fibras sintéticas )

CONDICIONES BIOLOGICAS: Estéril, hipoalergénico, atoxico

- Bordes ocultos, libre de pelusas e hilachas ( cocido y embolsado )

- Tejido uniforme

- Tiempo de sumersion del Algodén = 10 segundos

- Poder absorbente de la gasa maximo 30 segundos

_(;gf( [ Z2v"




/

HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA”
LP N° 004-2014-HEJCU "ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

DIMENSIONES: 10 cm. x 20 cm.

PRESENTACION: Empaque unitario

ESTERILIZACION: Rayos Gamma, o vapor presurizado ( indicar la que corresponda )
PRESENTACION DE MUESTRA

CATETER VENOSO CENTRAL 14 Ga x 20 cm
CATETER VENOSO CENTRAL 7FR X 20 / 03 LUMEN

ENVASE

- Que garantice la esterilidad e integridad del producto

- Resistente a la manipulacion, transporte y almacenaje

- Facil de abrir manualmente

- Exento de particulas extrafias

- Exento de rebabas y/o aristas cortantes

- Empaque individual estéril

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- De poliuretano siliconado o similar de uso hospitalario

- Libre de rebabas y/o aristas cortantes

- Estéril, atéxico, Apirogeno.

- Radiopaco, ATRAUMATICO

- Resistente al acodamiento y de facil manipulacién

LONGITUD:

- 20 cm de largo

CALIBRE:

- 16 GA de 1 lumen 14 Ga x 20 cm.

- 16 GA de 3 lumenes. 7F.x 20cm (calibre lumen distal 16G , calibre lumen medio y calibre
lumen proximal de 18G)

ACCESORIOS:

- Con guia metdlica flexible y / o alambre flexible niquel titanio — con valvula hemostatica.

- Con jeringa

- Con dilatador

- Con clamp de seguridad

PRESENTACION DE MUESTRA
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APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE 10 X12 CM

ENVASE

- Empaque individual , con o sin caja dispensadora

- Resistente a la manipulacion , transporte y almacenaje

- Que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e integridad del producto
- Facil de abrir manualmente ( Peel open )

- Exento de particulas extrafias

-Exento de rebabas y/o aristas cortantes

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

-.Hipoalergénico de acrilato, que no produzca irritacién cutanea.

- Adhesivo de facil desprendimiento y que no deje residuos.

-Resistente a la humedad.

PRESENTACION DE MUESTRA

APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE 6 x 7.

ENVASE

- Empaque individual , con o sin caja dispensadora

- Resistente a la manipulacién , transporte y almacenaje

- Que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e integridad del producto
- Facil de abrir manualmente ( Peel open )

- Exento de particulas extrafas

-Exento de rebabas y/o aristas cortantes

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

-.Hipoalergénico de acrilato, que no produzca irritaciéon cutanea.

- Adhesivo de facil desprendimiento y que no deje residuos.

-Resistente a la humedad.

PRESENTACION DE MUESTRA
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MASCARILLA BACTERIOLOGICA N 95 CAJA X 20 UNIDADES

ENVASE

Resistente a la manipulacion, almacenaje y transporte

Que garantice la integridad del producto

Exento de particulas extraias, rebabas y/o aristas cortantes

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

MATERIAL:

-Polipropileno, no fibra de vidrio.

ACABADO:
- Libre de rebabas y o/ aristas cortantes

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

MATERIAL:

-Polipropileno, no fibra de vidrio.

ACABADO:

- Libre de rebabas y o/ aristas cortantes

CONDICIONES BIOLOGICAS: Aséptico, hipoalergénico

DIMENSIONES: Tamarno estandar

CARACTERISTICAS:

- No se forme pelusas con el uso

- Facilidad de respiracion

-Tela no tejida, de tres capas protectoras, inodoro.

- La capa interna debe ser suave al tacto no irritante.

- Eficiencia de filtracion mayor de 95% para particulas y/o bacterias de una micra.

- Ajuste facial de menos 90% con adaptacion a distintos tamafios y caracteristicas anatomicas.

- Sistema de sujecion que permita quitar y poner mascarilla comodamente y facilite el ajuste
facial.

- Debe tener una barra moldeable de adaptacion anatomica a la nariz, en el borde superior de la
mascarilla, la misma que debe estar protegida para no lesionar ni producir incomodidad al usuario.

- Resistente a fluidos
- Que facilite la exhalacion.

PRESENTACION DE MUESTRA
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ESPARADRAPO IMPERMEABLE DE TELA DE 6 CORTES X 10 YARDAS
ESPARADRAPO IMPERMEABLE DE TFLA DE 12 CORTES ; LRDAS
rpre: L. S -
ENVASI
arantic S g s ¢ nteeridag |
enis ¢ a la mani 5 tran ¢ NaceTy
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO .
F'ERIAI cla e de preferencia satinada o simil ¢ us i Jue n
esente hilachas
ondiciones b yoicss
septicn valeraenicn, Moxico. Se acenta 1h 1 certificado de Incompat
Jue ¢l apente adhe enga distribucic mogdnes
e ser Crime:
. ad! STSL debe sep i o
L OTITRY uadamente a lebhe 5 40 &
5 Lol A |
spa { formarse al ¢
cil rase vanual on sentido fongitudinal SVOTS
CUILNS adect 1
! 13 cortes 2 3
PRESENTACION DE MUESTRA




HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA"
LP N° 004-2014-HEJCU "ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

TR comPnarantas a e Anntaniree s 1 el e el
<08 COMPOnentes auld conteniaes en un vial de

E ite un orificio en el exiramo superior cubdlerto por un filtre
ra po g3 ' horas
- SENTACION: caiz 50 unidades
PRESENTACION DE MUESTRA

NATEC
cQla T ¥




HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA”
LP N° 004-2014-HEJCU “ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

NDICADOR QUIMICO INTERNO PARA AUTOCLAVE TIRAS
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INDICADOR QUIMICO EXTERNO PARA AUTOCLAVE, ROLLO DE 12 A 12.5 MM X 54 A 55
METROS

ENVASE

Resistente a la manipulacién, almacenaje y transporte

Rotulado segln bases.

FORMA DE PRESENTACION: Rollo

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

MATERIAL: Cinta indicadora adhesiva con sustancia quimica de viraje a la esterilizacién a: vapor

- En el anillo interno debe estar impreso el producto y fecha de vencimiento

- Debe venir con instrucciones de uso en espafiol

- Agente adhesivo uniforme y que al uso no se separe de la cinta

- Que no deje residuo de adhesivo

- Que permita escribir sobre ella

o } &
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- Que permita dispensar facilmente

- Fécil identificacion de paquetes procesados

- Resistente al agente esterilizante

PRESENTACION DE MUESTRA
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ENDA DE YESO RDAS
fENDA DE YESQO 8” X 5 YARDAS

ENVASE
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
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JANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION CON FUELL
VANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE
ENVASE

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO -
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CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADO N°8
C/ CAMISETA Y CUFF -

ENVASE

- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de particulas extraiias

- Exento de rebabas y/o aristas cortantes

- Resistente a la manipulacion, transporte y almacenaje

EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL

- Facil de abrir manualmente ( Peel open )

CARACTER{STICAS DEL PRODUCTO

- De PVC o poliuretano y siliconizado.

- Resistente, incoloro, transparente.

- Con linea o canula radiopaca en su totalidad.

- Con placa de sujeciodn flexible y cierre giratorio

- Con un balén o CUFF de alto volumen y de baja presién

- Cinta de sujecion con sistema de cierre flexible de tela que se adhieran entre si sin dafiar la piel.

- Debe presentar los agujeros tanto en la cinula como en la camiseta

[.J Calmnara mierna t!{'l‘i‘ ser N 8. s0n i{{_“il'_‘-.'l?&'li"[i‘\' ]1;!‘{].1 \'] MOIMenta l]l:i' S€C e i.J CElIThaAra

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NO FENESTRADO N° 8
C/ CAMISETA Y CUFF -

ENVASE

- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de particulas extrafias

- Exento de rebabas y/o aristas cortantes
- Resistente a la manipulacion, transporte y almacenaje

EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL

- Facil de abrir manualmente ( Peel open )

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- De PVC o poliuretano y siliconizado.

- Resistente, incoloro, transparente.

- Con linea o canula radiopaca en su totalidad.

-Con placa de sujecion flexible y cierre giratorio

- Con un balén o CUFF de alto volumen y de baja presion

- Cinta de sujecidén con sistema de cierre flexible de tela que se adhieran entre si sin dafiar la piel.

i..1 camara mnterna L[i'l‘\‘ 0T \ O, 20N \lt_“i{\']l.][Tlt"- ]Li';{\\ -"] Moment o L]LI-\‘ S 1L [.J CHTEACA
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FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILACION MECANICA

ENVASE

- Empaque individual estéril

- Resistente a la manipulacion, transporte y almacenaje
que garantice la esterilidad e integridad del producto

- Exento de particulas extrafias

- Exento de rebabas y/o aristas cortantes

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

MATERIAL:

Polimero de uso clinico hospitalario de acuerdo a las normas internacionales de calidad
CONDICIONES BIOLOGICAS: estéril, atoxico, no apirogeno

CARACTERISTICAS:
- Barrera hidrofoba efectiva.
- Eficacia de eliminacioén de bacterias/ virus, vehiculizados por liquidos y aire.
- Compatible con nebulizacion.
- Humidificacién éptima.
- Baja resistencia.
- Transparente, no conductivo
- Seguridad frente al latex.

b // x4
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MASCARA DE NEBULIZACION CON NIPLE PARA ADULTO Y PEDIATRICO

ENVASE INMEDIATO

Empaque individual aseptico

- Resistente a la manipulacién, almacenaje y transporte

- Que garantice la integridad del producto

- Facil de abrir manualmente

- Exento de particulas, rebabas y/o aristas cortantes

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Material: polimero sintético, transparente

- Libre de rebabas y/o aristas cortantes

- Nebulizador de micro particulas

- Deposito o camara rigida de +/- 10 cm

- Con salida de micro particulas a 90° C

- Que tenga niple incorporado

PRESENTACION DE MUESTRA
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MASCARA DE OXIGENO TIPDO VENTURI PARA ADULTO! PEDIATRICC
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ARACTERISTICAS DEL PRODUCTC
- s ) -

MANTA DE FLUIDOS PARA PISO AZUL 46™ x 40

ENVASE

- - GARANTIZA LA HERMETICIDAD E INTEGRIDAD DEL PRODUCTO
- FACIL DE MANIPULAR MANUALMENTE

- RESISTENTE A LA MANIPULACION, TRANSPORTE Y ALMACENAIE
- EXENTO DE PARTICULAS EXTRANAS

- EMPAQUE INDIVIUAL CON BOLSA POLIETILENO

- ATOXICO, APIROGENO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

SIMPLE : PORQUE SE COLOCA EN LA SUPERFICIE DONDE ABSORBE Y CONTROLA EL FLUJO
DE FLUIDOS.
SEGURO : MANTIENE LIMPIA LA SUPERFICIE (PROTEGIENDO AL GRUPO DE TRABAJO

DE Y LIBRE DE DESLIZAMIENTOS, INCLUSO DURANTE PROCEDIMIENTQOS
CON FLUIDO INTENSO.

EFECTIVO : RAPIDA ABSORCION IRRIGACIONES, SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES,
PROPIEDADES DE ABSORCION Y RETENCION DE FLUIDOS.

CONVENIENTE : RETIENE TODO TIPO DE SOLUCIONES, INCLUYENDO SALINAS, BETADINE,
SANGRE, FLUIDOS CORPORALES Y AGENTES CAUSTICOS. FACIL DE USAR Y

R
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RETIRAR.

COMPLETO : SOLO, EL ABSORBENTE DE FLUIDOS DE SUPERFICIE EN CENTRO QUIRURGICO
CONTIENE Y CONTROLA DESPERDICIO DE FLUIDOS. ESTOS DEBEN SER
DESECHADOS COMO DESPERDICIOS INFECCIOSOS.

PRESENTACION

- COLOR AZUL 3.5 LITROS DE ABSORCION APROXIMADAMENTE
- BARRERA ANTIDESLIZNTE Y AUTOADHESIVO DE SEGURIDAD

- CAJAX 25 UNIDADES

- MEDIDAS: 46” X 40” (116.84CM * 101.60CM)

TAPETE DESCONTAMINANTE DE POLIETILENO PARA PISO

PRESENTACION

- CAJA DE CARTON CONTENIENDO 04 UNIDADLES

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

MATERIAL ACRILICO
NUMERO DE CAPAS 30 C/U
- COLOR AZUL

MEDIDAS 1.15 A 1.20CM X 90 A 1.20 CM O 36" x 45"

- PESTANAS NUMERADAS DEL 01 AL 30 LAS CUALES SE DESPEGAN FACIL PARA OBTENER
UNA NUEVA CAPA DE PROTECCION LIMPIA

- CAPAS ACRILICAS ADHESIVAS DISENADAS PARA ATRAPAR SUCIEDAD Y LAS PARTICULAS
GENERADAS POR EL TRAFICO DE PERSONAL Y LAS RUEDAS DE LOS EQUIPOS

CEPILLO / ESPONJA DESECHABLE PARA LAVADO ANTISEPTICO DE MANOS

ENVASE

- INDIVIDUAL ESTERIL

- GARANTIZA LA HERMETICIDAD E INTEGRIDAD DEL PRODUCTO.
- FACIL DE MANIPULAR MANUALMENTE.

- EXENTO DE PARTICULAS EXTRANAS.

- PEEL OPEN

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- CEPILLO / ESPONJA DESECHABLE PARA LAVADO ANTISEPTICO DE MANOS

7
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IMPREGNADO
- NO REUTILIZABLE
- CON LIMPIADOR DE UNAS
- ENVEVIDO CON 20ML DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%.
- DIMENSIONES 45MM X 20MM X 35MM

INSTRUCCIONES

- HUMEDEZCA MANOS Y ANTEBRAZOS CON AGUA, LIMPIE MANOS, DEDOS,
ESPACIOS ENTRE DEDOS, ANTEBRAZOS Y UNAS MINIMO 3 MINUTOS

MATERIAL

- - POLIURETANO LIBRE DE LATEX

PRESENTACIONES

- CAJA DE 25 HASTA 60 UNIDADES

- CON DISPENSADOR DESCARTABLE DE CARTON FIJABLE EN PARED CONTENIENDO
DE 25 HASTA 60 UNIDADES

CONTENEDOR DE BIOSEGURIDAD PARA DESCARTE DE MATERIAL DE 7.6

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- CONTENEDOR DE COLOR ROJO TRASLUCIDO

- PERMITE VISUALIZAR LAS % PARTES DEL TOTAL

- CUMPLE TODOS LOS ESTANDARES Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD
NACIONAL

- CIERRE TEMPORAL (LA TAPA PUEDE MANTENERSE CERRADA TEMPORALMENTE)

- CIERRE FINAL DEFINITIVO

- RESTRINGE EL ACCESO MANUAL (EVITA ACCIDENTES AL NO PERMITIR CONTACTO CON
JERINGAS Y AGUJAS YA UTILIZADAS)

- DURABLES

- IMPERMEABLE

- BIODEGRADABLE

- RESISTENTE A GOLPES Y CAIDAS

- RESISTENTE A LA PUNCION, BAJO TODA CONDICION AMBIENTAL NORMAL

- MATERIAL CONTENEDOR ESTA COMPUESTO DE  POLIPROPILENO RIGIDO
BIODEGRADABLE

- INCINERABLE / AUTOCLAVABLE

- FORMA: POLIEDRICA, CON BASE RECTANGULAR, CON TAPA RECTANGULAR CON PUNTAS
OVALADAS

- ALTURA CON TAPA: 22CM

- DIMENSIONES DEL AREA SUPERIOR CON TAPA: 28cm, ANCHO 19.5cm

- DIMENSIONES DE LA BASE: LARGO 22cm, ANCHO 13cm

- DIMENSIONES DE AREA SUPERIOR: LARGO 28cm, ANCHO 19cm

- STIKER CON SIMBOLO INTERNACIONAL DE MATERIAL BIO PELIGROSO

- CAMBIO DE COLOR Y TEXTURA EN LAS % PARTES PARA OBSERVAR EL CUMPLIMIENTO DE

20
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LA NORMA DE LLENADO

- CON ASTM F2132 o la norma ISO 23907 vigente, para verificar el cumplimiento de estas
normas deberdn presentar el resumen de pruebas realizadas al producto ofertado. El
rango del producto es de 7.6 hasta 8 litros.

- SISTEMA DESARMADOR DE AGUJAS

ONTENEDOR DE BIOSEGURIDAD PARA DESCARTE DE MATI

2ICTICAS M DERAD -
ERISTICAS DEL PRODUCTO
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KIT DESCARTABLE DE ANESTESIA REGIONAL COMBINADA

AGUJAS EPIDURAL (N° 18G x 90 mm) — RAQUIDEA (N° 27 G x 155 mm)

EMPAQUE

Individual. Peel open de apertura facil y uniforme.

Que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e integridad del producto,
Resistente a la manipulacion, trasporte y almacenaje.

Exento de particulas extranas, rebabas y/o aristas cortantes.

Rotulado, segun bases,

MATERIAL

Tipo: acero inoxidable grado quirurgico de uso clinico acorde a los estandares
internacionales de calidad.

Condiciones biolégicas: estéril, atéxico, apirégeno, hipoalergénico.

El producto y el proceso de fabricacion debe de estar libre de latex.

CARACTERISTICAS

PO e Y ok

El set para la anestesia regional combinada debe contener:

01 aguja epidural con sistema de fijacion para la aguja raquidea
01 aguja raquidea larga

01 catéter para uso epidural

01 jeringa para prueba de pérdida de resistencia

01 filtro para usar con el catéter

01 sistema de clampeo para el catéter

AGUJA RAQUIDEA

Aguja descartable con punta de lapiz, tipo SPROTTE que permite alcanzar el espacio
raquideo a través de una minima incisién en la duramadre.

Aguja con mandril codificado en color respectivo y con protector.

Aguja sin deformaciones, ni rebabas, sin rugosidades, sin signos de corrosion y superficie
lisa,

Aguja con asidero transparente que permita observar la salida del liquido cefalorraquideo y
con efecto magnificador en la camara de visualizacion del conector de la aguja, que permita
identificar clara y facilmente adn las pequenas cantidades de liquido cefalorraquideo, lo que
reduce el tiempo entre la puncion del espacio espinal y la inyeccion del anestésico
proporcionando mayor seguridad en el procedimiento.

El mandril debe adaptarse al conector tipo Luer Lock, sin desprenderse mientras se
manipule la aguja.

La longitud de la aguja debe ser como minimo de 155 mm y de calibre fino de 27G,
cualidades que le permitan ser usada con eficacia a través de la aguja epidural y en
pacientes adultos,
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AGUJA EPIDURAL

« Bisel corto de borde redondeado y extremo curvo que permita el pasaje oblicuo del catéter
(bisel tipo Tuohy bifacetado) y con ojo posterior debajo de este extremo que permita el
pasaje a través de la aguja raquidea.

= Con alitas plasticas que permita la maniobralidad de insercion.

« Con adaptador de clampeo elaborado de policarbonato y etileno-propileno que permita la
fijacion de la aguja raquidea insertada dentro de la aguja epidural asegurando asi su
proteccion contra el cambio accidental de posicion.

« Laaguja debe tener marcas que permitan visualizar la longitud de insercion de la aguja.

« El mandril metalico debe presentar un indicador facilmente visible (preferentemente de color
diferente al cono de la aguja).

« El mandril debe adaptarse al conector tipo Luer Lock, sin desprenderse mientras se
manipule la aguja.

« La longitud de la aguja deber ser como minimo de 90 mm, lo que le permitira ser usada con
eficacia en pacientes adultos.

» Debe ser compatible para ser usado con el catéter epidural.

CATETER EPIDURAL

« Debe ser elaborado en poliamida con eje de policarbonato y pared de expo-resina.

FILTRO

« Debe ser elaborado como membrana de polietersulfona y contenido en una caja de acrilico
modificado.

JERINGA DE PERDIDA DE RESISTENCIA

+ Debe ser elaborado en policarbonato, polipropileno y silicona.

SISTEMA DE CLAMPEO PARA EL CATETER

« Debe ser elaborado en base a policarbonato con la pieza de clampeo de etileno-propileno.

/) / oy
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AGUJA DE NEUROESTIMULACION N° 22G x 50 mm
ECOGENICA PUNTA FACETADA

EMPAQUE

Individual. Peel open de apertura uniforme

Que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e integridad del producto
Resistente a la manipulacion, trasporte y almacenaje

Exento de particulas extrafias, rebabas y/o aristas cortantes

MATERIAL

Tipo acero inoxidable grado quirirgico inoxidable de uso clinico acorde a los estandares
internacionales

Condiciones biolagicas: estéril, atoxico, apirogeno, hipoalergénico

El producto y el proceso de fabricacion debe de estar libre de latex.

CARACTERISTICAS

La aguja debe tener un recubrimiento aislante de superficie delgada y suave de polimero
biocompatible en toda su extension a excepcion de la punta. Su extremo distal debe tener una
superficie de gofrado de 20 mm de longitud. es decir de tramos que acttian como reflectores distribuidos
en todo el perimetro de esta zona. lo que permitira que al ser insertada dentro del tejido y utilizando el
ecografo todas las ondas ultrasénicas sean reflejadas de la mejor manera posible sin importar el angulo
de incision efectuado, lo que permitira una visibilidad ¢ptima ecograficamente de la punta de la canula
e identificar con certeza su posicién Debe ademas poseer una pequefa superficie descubierta en la
punta, sin aislante y sin gofrado para generar un campo eléctrico definido con lo que el
direccionamiento del impulso eléctrico sera mucho mas preciso facilitando la ubicacion del nervio.

La aguja debe tener la punta facetada de bisel corto que permita una visibilidad entre - 20 a 60 grados
por el efecto reflector de su superficie.

La aguja debe tener manguera para inyeccion de conexion desmontable y tapon de cierre tipo Luer
Lock y ademas cable de conexion a neuroestimulador cuyo terminal debe ser adaptable en forma

estandar
La aguja debe tener marcas en toda su circunferencia, graduadas en centimetros, que permitan la mejor
localizacion de la profundidad de la puncion.

La longitud de la aguja deber ser de 50 mm.
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AGUJA RAQUIDEA N° 27G x 3 1/2” PUNTA DE LAPIZ

DEFINICION

« Aguja o canula de puncion e inyeccion para blogueo regional neuroaxial tipo anestesia raquidea
para ser utilizada en pacientes aduiltos.

EMPAQUE

« |Individual. Peel open de apertura uniforme

« Empaque tipo blister de papel de grado médico quirdrgico y polietileno trasparente
» Que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e integridad del producto

« Resistente a la manipulacion, trasporte y almacenaje

« Exento de particulas extranas, rebabas y/o aristas cortantes

¢ Rotulado. segun registro sanitario

MATERIAL

« Tipo: acero inoxidable grado quirirgico inoxidable de uso clinico acorde a los estandares
internacionales de calidad.

« Condiciones bioldgicas: estéril, atoxico, apirégeno, hipoalergénico

« El producto y el proceso de fabricacion debe de estar libre de latex

CARACTERISTICAS

« Aguja descartable con punta de lapiz, que permite alcanzar el espacio raquideo a traves de una
minima puncion en la duramadre

« Aguja con protector y con mandril codificado en color respectivo, sin deformaciones. ni
rebabas, sin rugosidades, sin signos de corrosion y superficie lisa.

» Aguja con asidero transparente que permita observar la salida del liquido cefalorraquideo y con
efecto magnificador en la camara de visualizacion del conector, que permita identificar clara y
facilmente aun las pequenas cantidades de liquido cefalorraquideo, lo que reduce el tiempo
entre la puncion del espacio espinal y la inyeccion del anestésico proporcionando mayor
seguridad en el procedimiento

« Elmandril debe adaptarse al conector tipo Luer Lock, sin desprenderse mientras se manipule la
aguja

« El conector tipo luer lock debe adaptarse con seguridad y hermeticidad a cualquier marca de
jeringa que cuente con punta tipo luer lock, garantizando que no se produzcan fugas o perdidas
de la solucion anestésica al inyectarla

« La longitud de la aguja debe ser de 3 1/2" (30 mm) y de calibre de 27G, cualidades que le
permitan ser usada con eficacia en pacientes adultos de contextura normal.

Se aceptara sin introductor
Se aceptara ampliar las caracteristicas a 3.5” (88 hasta 90 mm)
Se aceptara también el empaque de los productos en poliéster/papel grado medico.

FA)
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CATETER EPIDURAL N° 20 G
PARA AGUJA EPIDURAL TUOHY 18G

EMPAQUE

e Individual Peel open de apertura facil y uniforme.
« Que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e integridad del producto.
« Resistente a la manipulacién, trasporte y almacenaje.
e Exento de particulas extranas, rebabas y/o aristas cortantes.
MATERIAL
« Poliamida biocompatible libre de latex
« Material transparente que facilite la visualizacion de liquidos y fluidos.
« Condiciones biologicas: estéril, atoxico, apirégeno, hipoalergénico.

e El producto y el proceso de fabricacion debe de estar libre de latex.

CARACTERISTICAS

con una punta muy suave y atraumatica.

« Excelente estabilidad y resistencia a la torsion del gje.

insercion.
* 20 G x 90 cm de longitud como minimo.
« Punta ciega y tres orificios laterales.
« Conector de facil colocacion y alta seguridad.

e Filtro plano de 0.20 pm (+/-0.05 pym)

& | &

« Eje del catéter flexible pero relativamente rigido para facilitar la insercion y remocién

» Marcas bien definidas en el material del catéter para graduar la profundidad de
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AGUJA RAQUIDEA PARA OBESOS N° 27G x 123 mm

EMPAQUE

Individual. Peel open de apertura uniforme

Empaque tipo blister de papel de grado médico quirtrgico y polietileno trasparente
Que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e integridad del producto
Resistente a la manipulacion, trasporte y almacenaje

Exento de particulas extranas, rebabas y/o aristas cortantes

MATERIAL

Tipo: acero inoxidable grado quirtrgico inoxidable de uso clinico, acorde a los estandares
internacionales de calidad.

Condiciones biolégicas: estéril, atoxico, apirégeno, hipoalergénico

El producto y el proceso de fabricacion debe de estar libre de latex

CARACTERISTICAS

Aguja descartable con punta de lapiz . tipo SPROTTE que permite alcanzar el espacio raquideo a
través de una minima incision en la duramadre

Aguja con mandril codificado en color respectivo y con protector

Aguja sin deformaciones, ni rebabas, sin rugosidades, sin signos de corrosion y superficie lisa
Aguja con asidero transparente que permita observar la salida del liquido cefalorraquideo y con
efecto magnificador en la camara de visualizacion del conector de la aguja. que permita
identificar clara y facilmente aun las pequefas cantidades de liquido cefalorraquideo, lo que
reduce el tiempo entre la puncion del espacio espinal y la inyeccion del anestésico
proporcionando mayor seguridad en el procedimiento

El mandril debe adaptarse al conector tipo Luer Lock, sin desprenderse mientras se manipule la
aguja

La longitud de la aguja debe ser de 123 mm como minimo, lo que le permitira ser usada con
eficacia en pacientes con gran cantidad de grasa lumbar, es decir en pacientes obesos.
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AGUJA EPIDURAL DESCARTABLE PARA OBESOS
N°18 G x 4 %" (120mm)
(Con alas)

EMPAQUE

¢ Individual. Peel open de apertura uniforme

« Que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e integridad del producto
+ Resistente a la manipulacion, trasporte y almacenaje

« Exento de particulas extrafias, rebabas y/o aristas cortantes

e Tipo: acero inoxidable grado quirGrgico inoxidable de uso clinico acorde a los estandares

internacionales de calidad.
« Condiciones biologicas: estéril, atoxico, apirégeno, hipoalergenico
« Elproducto y el proceso de fabricacion debe de estar libre de latex

CARACTERISTICAS

+ Bisel corto de borde redondeado y extremo curvo que permita el pasaje oblicuo del catéter (bisel

tipo Tuchy bifacetado)
» Con alitas plastificadas fijas que permita la maniobrabilidad de insercion

La aguja debe tener marcas que permitan visualizar la longitud de insercion de la aguja
El mandril metalico debe presentar un indicador faciimente visible (preferentemente de color

diferente al cono de la aguja)
El mandril debe adaptarse al conector tipo Luer Lock, sin desprenderse mientras se manipule la

aguja

La longitud de la aguja debe ser de 4 %" (120 mm.) como minimo, lo que le permitira ser usada
con eficacia en pacientes con gran cantidad de grasa lumbar, es decir en pacientes obesos.

Debe ser compatible para ser usado con el catéter epidural
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CIRCUITO CORRUGADO ADULTO
PARA EQUIPO DE ANESTESIA
COAXIAL

MATERIAL:

- Tipo: Polimero de uso hospitalario
- Condicion Biologica. Ascptico
- Empaque unico no estéril

EMPAQUIC:

S e

Individual
Que garantice propiedad fisica ¢ integral del producto
- Exento de particulas extraias. rebabas v arista cortantes

CARACTERISTICAS:

('n tubo corrugado coaxial. compuesto de un tubo interior para la inspiracion y
uno exterior para la expiracion.

- Ambos extremos del tubo deben girar independientemente para evitar torsiones
del sistema.

- (Codo con puerto para toma de muestra de gases respiratorios (capnogralia)

- Con bolsa reservorio de 3 litros

- Filtro Bidireccional Antivirus/ Antibacteria
C'on brazo adicional para ser adaptado al absorvedor de CO2

- Conexiones Universales.

- Linca para muestra de gases para capnogralia.

—
U
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LP N° 004-2014-HEJCU "ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO"

AGUJA EPIDURAL DESCARTABLE N° 18 G x 4 %" (120mm)
(con alas)

EMPAQUE

Individual. Peel open de apertura uniforme

Que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e integridad del producto
Resistente a la manipulacion. trasporte y almacenaje

Exento de particulas extrafas, rebabas y/o aristas cortantes

MATERIAL

Tipo. acero inoxidable grado quirlrgico inoxidable de uso clinico acorde a los estandares
internacionales de calidad.

Condiciones biologicas: estéril, atoxico, apirdbgeno, hipoalergénico

El producto y el proceso de fabricacion debe de estar libre de latex

CARACTERISTICAS

Bisel corto de borde redondeado y extremo curvo que permita el pasaje oblicuo del catéter (bisel
tipo Tuohy bifacetado)

Con alitas plastificadas fijas que permita la maniobralidad de insercion

La aguja debe tener marcas que permitan visualizar la longitud de insercion de la aguja

El mandril metalico debe presentar un indicador faciimente visible (preferentemente de color
diferente al cono de la aguja)

El mandril debe adaptarse al conector tipo Luer Lock, sin desprenderse mientras se manipule la
aguja

La longitud de la aguja debe ser de 4 %" (120 mm.) como minimo, lo que le permitira ser usada
con eficacia en pacientes con gran cantidad de grasa lumbar, es decir en pacientes obesos.

Debe ser compatible para ser usado con el catéter epidural
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AGUJA EPIDURAL DESCARTABLE N° 17 G x 3 1/4”
(Con alas)

EMPAQUE

Individual. Peel open de apertura uniforme

Que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e integridad del producto
Resistente a la manipulacion, trasporte y almacenaje

Exento de particulas extrafnas, rebabas y/o aristas cortantes

MATERIAL

Tipo: acero inoxidable grado quirtrgico inoxidable de uso clinico acorde a los estandares
internacionales de calidad.

Condiciones biologicas: estéril, atdxico, apirégeno, hipoalergenico

El producto y el proceso de fabricacion debe de estar libre de latex

CARACTERISTICAS

Bisel corto de borde redondeado y extremo curve que permita el pasaje oblicuo del cateter (bisel
tipo Tuohy bifacetado)

Con alitas plastificadas fijas que permita la maniobralidad de insercion

La aguja debe tener marcas que permitan visualizar la longitud de insercién de la aguja

El mandril metalico debe presentar un indicador facilmente visible (preferentemente de color
diferente al cono de la aguja)

El mandril debe adaptarse al conector tipo Luer Lock, sin desprenderse mientras se manipule la
aguja

La longitud de la aguja debe ser de 3 1/4", lo que le permitira ser usada con eficacia en pacientes
de contextura promedio.

Debe ser compatible para ser usado con el catéter epidural.
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AGUJA EPIDURAL pediatrica DESCARTABLE
N° 18 G x 50mm (con alas)

EMPAQUE

Individual. Peel open de apertura uniforme

Que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e integridad del producto
Resistente a la manipulacion, trasporte y almacenaje

Exento de particulas extranas, rebabas y/o aristas cortantes

MATERIAL

Tipo: acero inoxidable grado quirlrgico inoxidable de uso clinico acorde a los estandares
internacionales de calidad.

Condiciones bioldgicas: estéril, atdxico, apirogeno, hipoalergénico

El producto y el proceso de fabricacion debe de estar libre de latex

CARACTERISTICAS

Bisel corto de borde redondeado y extremo curvo que permita el pasaje oblicuo del catéter (bisel
tipo Tuohy bifacetado)

Con alitas plastificadas fijas que permita la maniobralidad de insercion

La aguja debe tener marcas que permitan visualizar la longitud de insercion de la aguja

El mandril metalico debe presentar un indicador faciimente visible (preferentemente de color
diferente al cono de la aguja)

El mandril debe adaptarse al conector tipo Luer Lock, sin desprenderse mientras se manipule la
aguja

La longitud de la aguja debe ser de 50 mm. como maximo, lo que le permitira ser usada con
eficacia en pacientes pediatricos,

Debe ser compatible para ser usado con el catéter epidural
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EQUIPO DE EXTENSION PARA LINEA DE INFUSION Y TRANSFUSION
ENVASE

Empaque individual estéril

Resistente a la manipulacién, almacenaje y transporte

Que garantice la esterilidad e integridad del producto

Facil de abrir manualmente

Exento de particulas extrafias

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Material: de la extension de 50 cm libre de DEHP. Dicho requisito debe indicarse en el empaque
de la muestra

- Condicion biolégica: Estéril, atoxico, Apirogeno, Hipoalergénico.

- Transparente e incoloro,

- Exento de defectos, particulas extrafias, rebabas y/o aristas cortantes

- Debe permitir un ajuste hermeético

- Con llave de triple via de material de poliamida.

- Resistente al acodamiento

LONGITUD: 50 cm.
PRESENTACION DE MUESTRA
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CAPITULO IV

CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccion de la

mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

De acuerdo con el articulo 44 del Reglamento, se podran considerar los siguientes factores de

evaluacion, dependiendo del tipo de bien que se adquiera

FACTORES DE EVALUACION - OPCIONALES

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. PLAZO DE ENTREGA"
Criterio:

Se evaluara en funcién al plazo de entrega ofertado, el cual

De 01 hasta 02 dias calendarios:
20 puntos

debe mejorar el plazo de entrega establecido como

requerimiento técnico minimo. De 03 hasta 05 dias calendarios:

15 puntos

Acreditacién:
Se acreditara mediante la presentacion de declaracion
jurada. (Anexo N° 5)

De 06 hasta 08 dias calendarios:
10puntos'?

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado
por el postor por la venta de bienes iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante un periodo de 05 afios
a la fecha de la presentacién de propuestas, hasta por un
monto maximo acumulado equivalente a CINCO (5) VECES
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O
DEL ITEM.

M = Monto facturado acumulado por el
postor por la venta de bienes iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria

M >= 5 veces el valor referencial'™:

50 puntos

M >= 4 veces el valor referencial y < 5
veces el valor referencial:
40 puntos

M >= 3 veces el valor referencial y < 4

Se consideran bienes similares a los siguientes: material e ¢
veces el valor referencial:

insumos meédicos. 30 puntos™
Acreditacién:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de:
contratos u ordenes de compra, y su respectiva
conformidad por la venta o suministro efectuados; o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con Voucher de deposito,

Reporte de Estado de Cuenta, correspondientes a un

14

El Comité Especial podra utilizar todos o algunos de los factores contenidos en el presente capitulo. Cabe precisar que, de
acuerdo al articulo 44 del Reglamento pueden establecerse otros factores de evaluacion; sin embargo, debe verificarse
que estos sean congruentes, razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria.

Este factor podra ser consignado cuando del expediente de contratacion se advierta que el plazo establecido para la
entrega de los bienes admite reduccion.

El Comité Especial define los rangos de evaluacién e indica cuales son los pardmetros en cada rango.

No puede establecerse como unico parametro de evaluacidn la asignacion del maximo puntaje a montos facturados
mayores a cinco (5) veces el valor referencial del proceso.

El Comité Especial define los rangos de evaluacién e indica cudles son los parametros en cada rango. Asimismo, podra

cambiar la metodologia para la asignacion de puntaje.
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FACTORES DE EVALUACION - OPCIONALES

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de
pago para acreditar una sola contratacion, se debera
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo
contrario, se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, para la evaluaciéon y calificacion, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 6
referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de suministro, sodlo se considerara como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a
la fecha de presentacion de propuestas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en
consorcio, debera presentarse la promesa formal de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de
procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
se entendera que el porcentaje de las obligaciones equivale
al porcentaje de participacion de la promesa formal de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumirda que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, ¢rdenes de compra o
comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emisién de la orden de compra o de
cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y
presentar el Anexo N° 6 referido a la Experiencia del
Postor.

CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION

Criterio:

Se evaluaréa el nivel de cumplimiento del postor, respecto
de los contratos presentados para acreditar la experiencia
del postor, en funcién al numero de constancias de
prestacién presentadas.

Acreditacion:
Mediante la presentacién de un maximo de veinte (20)
constancias de prestacion o cualquier otro documento que,

Se debe ut;l;zar la siguiente formula de
evaluacion

PCP= PF x CBC
NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.
PF = Puntaje maximo al postor.
NC = Numero de contrataciones

15

www.osce.gob.pe

Para mayor detalle, se recomienda revisar los Pronunciamientos N° 095-2010/DTN y N° 111-2010/DTN en

4
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FACTORES DE EVALUACION - OPCIONALES

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

independientemente de su denominacion, indique, como
minimo, lo siguiente:

1:

La identificacion del contrato u orden de compra,
indicando como minimo su objeto.

presentadas para acreditar la
experiencia del postor.

CBC = Numero de constancias de
prestacion validas.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al 30 puntos
que asciende el contrato, comprendiendo las
variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc.,
que se hubieran aplicado durante la ejecucion
contractual.
3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista
durante la ejecucién de dicho contrato.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®
IMPORTANTE:

Los factores de evaluacion no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

requerimientos técnicos minimos.

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debera obtener un puntaje

técnico minimo de sesenta (60) puntos.

168

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacién del suministro de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en |ENE ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ]. y de otra parte
Loy romesmegmnremenenmpemmmeesrsrsrnnnen)y €O RUEC  NT [eeeeeienens ], con domicilio legal en
[... verennnenn), inscrita en la Ficha N° [ooooneonnnen ..] Asiento N° [................]
del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado
por su Representante Legal, [... .., con DNI N° [... : ...], segun
poder inscrito en la Ficha N° [ .............. ] ASIento N° Eersiamsy ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [ ama "], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION],
conforme a las Especificaciones Técnicas.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ],
[CONSIGNAR SI O NOJ incluye 1GV."”

Este monto comprende el costo de los bienes, transporte hasta el punto de entrega, seguros e
impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en
[INDICAR EL DETALLE DE LOS PAGOS PERIODICOS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 181 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demas condiciones
establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses conforme
a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la
oportunidad en el que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se

Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la buena pro haya presentado la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8) en su propuesta técnica.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar g[ pago.
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computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O
DESDE EL DIA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICION PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LA CONDICION EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
La entrega de los productos se realizara en el Almacén de Enfermeria ubicado en la Av.
Republica de Panama N° 6355 — Miraflores. En el horario de 08:00 a 16:00 horas.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora™y
los documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para
las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé a la suscripcion del contrato la respectiva garantia solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacién automatica a solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato®®; S/. [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR
EL TIPO DE GARANTIA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE].
Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma
que debera mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion.

IMPORTANTE:

o Al amparo de lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, si el
postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original como garantia de fiel cumplimiento deberé consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: S/ [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion
que debera efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

« Garantia por el monto diferencial de la propuesta®’: S/. [CONSIGNAR EL MONTO)], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE
LA EMITE], la misma que debera mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcion de
la prestacion.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera
con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el articulo 164 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCION DE LA PRESTACION
La conformidad de recepcién de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del

18

al

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econémica del postor ganador de la buena pro.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantia de fiel
cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener
vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afio, las Entidades
podran aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantia por el
monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) afio, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la
conformidad de la recepcidén de la prestacion.

En aplicacién de los dispuesto por el articulo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la
propuesta econémica fuese inferior al valor referencial en mas del veinte por ciento (20%) de éste en el proceso de
seleccion para la contratacién de bienes, para la suscripcién del contrato el postor ganador debera presentar una garantia
adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta
econémica. Dicha garantia debera tener vigencia hasta la conformidad de la recepcién de la prestacién a cargo del

contratista. Wa
“/g / Z—
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA
O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido
de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a la
complejidad del bien. Dicho plazo no podrd ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias
calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestaciéon, aplicandose las penalidades que
correspondan. )

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para
contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del
monto del item que debi6 ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la prestacion
parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periddicos o del pago final; o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucién de las garantias de Fiel Cumplimiento o por el monto
diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, el Cédigo Civil y demas normas aplicables, segln corresponda.

IMPORTANTE:

e De preverse en las Especificaciones Técnicas penalidades distintas a la penalidad por mora,
se deberd consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, efc., que seran
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objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderian aplicar por cada tipo de
incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificara la ocurrencia de tales
incumplimientos.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40, inciso c),
y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir
a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun lo
sefalado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cccceiiiiiieie ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION
DEL CONTRATO]

De conformidad con los articulos 216 y 217 del Reglamento, podra adicionarse la informacion que resulte necesaria para
resolver las controversias que se susciten durante la ejecucion contractual. Por ejemplo, para la suscripcion del contrato y,
segun el acuerdo de las partes podra establecerse que el arbitraje sera institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje
del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc,
debera indicarse si la controversia se sometera ante un tribunal arbitral o ante un arbitro Unico.

gl a4
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y econémica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ]al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
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FORMATOS Y ANEXOS
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FORMATO N° 1%

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL

LICITACION PUBLICA N° 004-2014-HEJCU
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA Y/O
CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y N°
RUC N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], debidamente representado por su
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS, ASI COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [............], tenemos el agrado de dirigimos a
ustedes, en relacién con la Licitacién Puablica N° 004-2014-HEJCU, a fin de acreditar a nuestro
apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N° [......... ], quien se
encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados
al proceso de seleccién.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.**

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda

2 E| presente formato serd utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
representante comun del consorcio no concurra personalmente al proceso de seleccion.

# Incluir dicho pérrafo sélo en el caso de personas juridicas.

L [V
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE ESPECIAL

LICITACION PUBLICA N° 004-2014-HEJCU
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social
Domicilio Legal :
RUC | Teléfono : | Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS

Sefiores

COMITE ESPECIAL

LICITACION PUBLICA N° 004-2014-HEJCU
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con
las Especificaciones Técnicas, las demas condiciones que se indican en el Capitulo lil de la seccion
especifica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segln corresponda

IMPORTANTE:

o Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de otros documentos para acreditar el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos, conforme a lo sefialado en el
contenido del sobre técnico.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA
(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE ESPECIAL

LICITACION PUBLICA N° 004-2014-HEJCU
Presente.-

De nuestra consideracion:

SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

conforme al articulo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

seleccion.

presente proceso de seleccion.

contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

IMPORTANTE:

consorciados.

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado,

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos del

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccion y a suscribir el

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi

« Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
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ANEXO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

LICITACION PUBLICA N° 004-2014-HEJCU
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° 004-2014-HEJCU, responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado), de conformidad con lo establecido por el articulo 141 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Designaimios &l S [iccuasmasamanssaisassins ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal cominen [............c.ccoccoenne. 1

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

» [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2J: % de Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

4 ) yaz
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ANEXO N° 5

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CANJE Y/O REPOSICION POR
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

Sefiores

COMITE ESPEQIAL

LICITACION PUBLICA N° 004-2014-HEJCU “Adquisicion de Material Medico”.
Presente.-

De nuestra consideracion,

Nos es grato hacer llegar a usted, la presente “Declaracion Jurada de Compromiso de Canje y/o
Reposicion” en representacién de (del Consorcio)... . , de los productos que se
nos adjudiquen de nuestra propuesta presentada a la L1CITACION PUBLICA N° 004-2014-HEJCU

“Adquisicion de Material Medico”.

El canje sera efectuado en el caso de que el producto haya sufrido alteracion de sus caracteristicas
fisico-quimicas sin causa atribuible al usuario o cualquier otro defecto o vicio oculto antes de su fecha
de expiracion. El producto canjeado tendra fecha de expiracion igual o mayor a la ofertada en el
proceso de seleccion, contada a partir de la fecha de entrega de canje.

El canje se efectuara a sélo requerimiento de ustedes, en un plazo no mayor a 15 Dias calendarios, y

no generara gastos adicionales a los pactados con vuestra entidad.

Ciudad y fecha, .....ooisersersersisesinssnsens

------------------------------------------------------------

Firma y sello del representante legal
Nombre / Razon social del postor
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ANEXO N° 6

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Senores

COMITE ESPECIAL

LICITACION PUBLICA N° 004-2014-HEJCU
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente proceso de
seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO
EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, conforme el cronograma de entrega establecido en las
Bases del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda
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/ HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”

LP N° 004-2014-HEJCU "ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

ANEXO N° 8

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

LICITACION PUBLICA N° 004-2014-HEJCU
Presente.-

De nuestra consideracion,
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del

presente proceso de seleccion y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta econémica es la
siguiente:

COSTO TOTAL
CONCEPTO [CONSIGNAR
MONEDA]

TOTAL

La propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar, excepto la
de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

IMPORTANTE:

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, debera
requerirse que el postor consigne en la propuesta econémica los precios unitarios y
subtotales de su oferta.

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, tnicamente deberd requerirse que la
propuesta econémica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el
postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la
formalizacion del contrato, lo que debera ser precisado en el numeral 2.7 de la seccion
especifica.

En caso de convocarse el proceso segln relacién de items, cuando los postores se presenten
a méas de un item, deberan presentar sus propuestas econémicas en forma independiente.

La propuesta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo 8), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV.
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f HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”

LP N° 004-2014-HEJCU "ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO”

ANEXO N° 09

HOJA DE PRESENTACION DEL MATERIAL MEDICO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

DENOMINACION DEL ITEM:

(Se refiere a

Caracteristicas)

las Especificaciones Técnicas del

i Numero de item

2. Cantidad solicitada

3 Pregéntacidh. @ =000 1 cissssesasaananaanniiiseiie
4, Laboratorio Fabricantss = 1 coascesieeineissensssi
B Marca

6. Pajsde fabricacion: =~ == =000 0 ccisoessoesessedianesmg s i
7. N° de Registro Sanitario s
8. Vigencia del Registro Sanitario @ ...
9. Descripcion del envase inmediato  ©
10. Descripcién del envase mediato

11. Fecha de expiracion del producto

12. Faitmacopeaderalererich @ = 7 sosesssroiarsumesimmssamies
13. Caracteristicas Fisicas del bien

Bien Ej. Empaque, Material

ADJUNTAR DOCUMENTOS DE REFERENCIA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Debe presentarse los métodos de comprobacion o conformidad, técnicas analiticas
utilizadas para la verificacion del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Se utilizara el término “NO APLICA” cuando no corresponda al producto propuesto,

Lugar y Fecha Representante Legal




